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SÍNTESIS 
 

La detección y registro adecuado de los eventos sísmicos con el objetivo de mitigar los 

efectos destructivos de este tipo de fenómeno natural, es un proceso de particular 

importancia en los estudios relacionados con los terremotos y la dinámica interna del planeta. 

En este sentido, la precisión en la obtención de la respuesta en frecuencia de los 

instrumentos dedicados a la detección de estos eventos permite reconstruir, con mayor 

exactitud y a partir de las señales registradas, el movimiento real del terreno y en tal sentido 

aplicar de forma eficaz las metodologías de análisis correspondientes. La investigación está 

dedicada a la obtención de un método de calibración que permita aumentar esta precisión y 

que sea aplicable a todos los tipos de instrumentos. 

En tal sentido, esta tesis ofrece:  

(i)  Un nuevo método de calibración de sismómetros y acelerómetros, basado en la 

caracterización de estos instrumentos como Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo 

(LTI) y en el uso de señales estocásticas de ruido blanco para excitarlos, aplicando un método  

no-paramétrico de identificación de sistemas (ISIS): el análisis espectral. 

 (ii) El diseño de un dispositivo llamado mesa vibratoria para aplicar este método, donde 

se detallan las soluciones técnicas correspondientes. 

(iii) La validación del método propuesto para demostrar sus ventajas con relación a otros 

esquemas de calibración.  

De esta forma, a través de los resultados obtenidos, es posible aumentar la precisión en el 

análisis de los parámetros energéticos de los terremotos y mejorar la calidad del dato sísmico.
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A/D -- Analog/Digital Converter (Convertidor analógico-
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INTRODUCCIÓN 

Los terremotos constituyen uno de los fenómenos naturales de más amplio efecto sobre la 

vida social y la infraestructura económica de los países en el mundo. Unidos a ciclones, 

tsunamis, lluvias torrenciales, epidemias y otros fenómenos pueden desacelerar, detener e 

incluso revertir el desarrollo de uno o varios países.  

Estos fenómenos tienen su origen en la liberación abrupta de la energía acumulada en el 

interior de la Tierra, como resultado de los movimientos de las placas tectónicas que 

conforman la corteza terrestre (Yeats, 2012), además de otros elementos como el vulcanismo 

y diversos fenómenos asociados a la geología y geofísica (Stacey y Davis, 2014). 

El interés del hombre por realizar el registro de las ondas sísmicas ha estado relacionado 

directamente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, específicamente la mecánica y 

la electrónica. A lo largo de la historia se pueden identificar las siguientes etapas en el 

desarrollo de los sensores sísmicos (Agnew, 2002). 

Á Invención de sismómetros de registro directo: instrumentos primitivos que solo 

podían determinar la dirección de la llegada de las ondas sísmicas. 

Á Diseño de sismómetros mecánicos basados en principios inerciales cuyas desventajas 

estaban dadas por sus enormes dimensiones y escasa banda de frecuencia. 

Á Introducción de los transductores electromagnéticos y reducción del tamaño de los 

sensores, cuyos defectos principales continuaron siendo el estrecho rango de 

frecuencias de registro y el poco rango dinámico efectivo. 

Á Descubrimiento del principio “force-feedback balance” (Wielandt, 1975).   
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Es solo a través del desarrollo tecnológico en las últimas décadas del siglo XX en el campo 

del diseño de sismómetros basados en este último principio, que se logró la creación de 

instrumentos con rango de frecuencia de registro extendido hasta cerca de 0,003 Hz, lo que 

se tradujo en la cobertura casi total del ancho de banda de la señal sísmica (Wielandt y Steim, 

1986). En la actualidad la totalidad de los sismómetros y acelerómetros instalados son de 

tipo force-feedback. 

En paralelo y con el objetivo de sistematizar el estudio de los terremotos se organizó el 

registro de estas señales en redes, que permitieron desarrollar métodos de análisis más 

confiables. En la década correspondiente a 1960-1970 se creó la red “World-Wide Standard 

Seismograph Network (WWSSN)” (Oliver y Murphy, 1971) bajo el programa VELA-

UNIFORM, la que propone una red mundial de estaciones con el objetivo fundamental de 

estudiar las explosiones nucleares subterráneas, basado en el análisis de las ondas sísmicas 

(Allaby, A. y Allaby M., 1999). 

Recientemente, las redes IRIS, GSN; (IRIS, 1985; Menke, 1991), GEOFON, FDSN y 

otras, basadas en el principio de “red de redes”, están integradas por cientos de estaciones 

pertenecientes a diversos países e institutos de investigación, y han sido definidos sus 

parámetros y estructuras de funcionamiento por Ottemöller (Ottemöller y Haskov, 2011). Su 

función principal radica en el monitoreo de la actividad sísmica a nivel global para 

terremotos con magnitud superior a cuatro grados, en la escala de Richter (Wu Min y otros3T7T, 

2013)7. 

Por otra parte, la detección y análisis de las señales sísmicas no se limita a la medición de 

una variable física, correspondiente a un fenómeno natural, sino que además sirve para 

caracterizar el entorno geólogo-tectónico en que se encuentra la región de estudio, a partir 

del análisis de las diferentes ondas, sus tiempos de llegada, rangos de amplitud-frecuencia y 

velocidades. Estos análisis permiten determinar las características del medio de propagación 
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y estudiar, por métodos indirectos, la estructura interna del planeta (Tibuleac3T7T y otros, 2011; 

Saraò y otros, 2016). 

Esto es debido a que los estudios sobre la dinámica del planeta tienen la particularidad de 

la inexistencia de métodos directos de análisis de su estructura interna, producto de las 

limitaciones tecnológicas que tiene el hombre para realizar perforaciones a profundidades 

mayores de 12 kilómetros (Kola Superdeep Borehole, 2015), que permitan identificar los 

diferentes estratos que conforman el planeta en profundidad y determinar sus características 

fundamentales. En este sentido, la principal herramienta que existe para realizar estos 

estudios son las señales registradas de los terremotos, debido a que estos fenómenos se 

originan en una zona que, a los efectos de canal de medición, se puede considerar puntual. 

Estos eventos generan ondas que se propagan en todas direcciones y con diferentes niveles 

de energía; incorporando durante su recorrido información acumulada sobre el medio a 

través del cual se propagan.  

En la trayectoria de las ondas sísmicas se puede considerar que las señales que se detectan 

son afectadas y filtradas fundamentalmente por dos grandes elementos. Estos corresponden 

al medio de propagación en sí mismo y al instrumento que detecta estas señales, en este caso 

los sismómetros y acelerómetros.  

Este trabajo se enfocó en el análisis de la influencia que ejerce el sensor sobre la señal que 

registra para la reconstrucción, a partir del registro sísmico, de los valores originales 

correspondientes al movimiento del suelo y de esta forma obtener valores confiables, en 

términos de amplitud y frecuencia, para el posterior cálculo de los parámetros dinámicos y 

cinemáticos de los terremotos, así como la aplicación de los métodos indirectos de estudio 

del interior de la Tierra (Hutt y TRingler, 2011; Cesaire, Trujillo y Diez, 2016)3..  

Bormann describe la influencia que sobre el registro de señales sísmicas tiene la respuesta 

instrumental del sensor sísmico y esto corrobora la necesidad de una correcta determinación 

de la respuesta en frecuencia de los sismómetros y acelerómetros (Bormann y otros, 2002).  
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Desde el punto de vista de la instrumentación sismológica se define entonces la 

calibración como un problema de identificación de sistemas para determinar la respuesta en 

frecuencia de estos instrumentos y a su vez, establecer la relación entre la señal de entrada, 

correspondiente al movimiento del terreno que excita al sensor y la de salida del sismómetro 

que es usualmente una señal eléctrica proveniente de un transductor incorporado al sistema 

(Wielandt, 2002). 

Numerosos autores han descrito diferentes métodos de calibración, analíticos y empíricos. 

Los primeros enfocan el cálculo de la respuesta en frecuencia a partir del modelo matemático 

que caracteriza el comportamiento de un sistema del tipo masa resorte, mientras que los 

segundos excitan al sensor con diferentes señales, además de realizar mediciones directas 

sobre este que permiten obtener el valor de sus elementos electro-mecánicos y en función de 

ello calcular su respuesta en frecuencia (Pavlis y Vernon, 1994; Havskov y Alguacil, 2004 

y Wiedlant, 2002).  

Estos métodos presentan limitaciones y no reflejan el comportamiento real del sensor 

sísmico si se tienen en cuenta las variaciones en los componentes electrónicos y mecánicos 

producidos por el tiempo y su exposición a agentes físico-químicos, definidos por las 

condiciones medioambientales en que funcionan (Pratt3T7T y otros, 2006).  

Además, a excepción del método “Stepwise Motion”, propuesto por Wiedlant que usa una 

mesa vibratoria prototipo construida por Lennartz Electronics, ninguno de los métodos 

reportados en la literatura aplica a los sensores, durante su calibración, una simulación lo 

más cercana al movimiento que sufren estos instrumentos durante su operación e incluso 

este solo aplica movimientos verticales para simular impulsos al sismómetro, con el objetivo 

de obtener su respuesta en frecuencia. 

Varios autores han descrito las variaciones en el transcurso del tiempo de los parámetros 

de los instrumentos en las principales redes de adquisición y monitoreo de datos sísmicos 
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actuales. A pesar del desarrollo de eficaces procedimientos de instalación y aislamiento de 

los sensores sísmicos, se evidencian grandes variaciones de sus respuestas en frecuencia y 

de su estabilidad. Ekström ha determinado las variaciones de los instrumentos de largos 

períodos en las redes globales y en arreglos de estaciones (Ekström3T7T y otros, 2006; Ekström 

y Busby, 2008), mientras Evans enfatiza en el ruido propio de los sismómetros usados 

(Evans y otros, 2012; Evans y otros, 2014). Hinzen y Kovalek detallan las características y 

modificaciones que sufren los acelerómetros durante su explotación (Hinzen y Kovalek, 

2010; Hinzen y otros, 2012), por su parte Pratt y Kumar particularizan en las condiciones de 

clima tropical húmedo (Pratt y otros, 2006; Kumar y otros, 2012). En el trabajo de Haney 

aparecen explicadas las principales correcciones necesarias para sismómetros de corto 

período y de banda larga (Davis y otros, 2005; Davis y Berger, 2007 y Haney y otros, 2012). 

Los errores provocados por las variaciones de la respuesta instrumental de los sensores se 

manifiestan, fundamentalmente, en la determinación de las magnitudes locales (ML) de los 

eventos sísmicos cuando se comparan estas con las magnitudes determinadas por coda (Mc) 

y por momento (Mw ), donde se observan incrementos del valor de este error para terremotos 

con magnitudes menores que dos grados (Catálogo de terremotos, 2014).  

Se puede sintetizar diciendo que las principales insuficiencias de los métodos de 

calibración están dadas porque las respuestas instrumentales obtenidas no tienen en cuenta 

los cambios producidos por los efectos del medio ambiente, además no están en 

correspondencia con el diseño y construcción de los sensores sísmicos en la actualidad. Los 

métodos clásicos se basan en la medición de parámetros físicos en el sensor y asumen otros 

datos suministrados por los fabricantes del instrumento, mientras los métodos de inyección 

de señales sinusoidales o de otro tipo ofrecen una curva de respuesta en frecuencia a partir 

de valores puntuales que no reflejan la respuesta completa del instrumento.  
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Por tanto el problema científico tratado en este trabajo está relacionado con las 

inexactitudes y errores que provocan los métodos de calibración de sensores sísmicos 

existentes en la obtención del registro instrumental y, por tanto, en el resultado final del 

registro y en el análisis de las señales sísmicas.  

El análisis de este problema lleva a las siguientes interrogantes científicas: 

¿Cómo disminuir los errores en la determinación de las ML de los terremotos a partir del 

desarrollo de un método de calibración que tenga en cuenta las variaciones físicas de los 

sensores sísmicos?  

¿Cómo desarrollar y aplicar un método que considere al sensor sísmico como un sistema, 

independientemente de sus características constructivas internas y que permita obtener con 

mayor precisión los valores de su respuesta en frecuencia? 

Como punto de partida para el desarrollo de este trabajo se asume como hipótesis que, si 

se excita un sensor sísmico mediante una señal estocástica de ruido blanco, se puede 

determinar la respuesta en frecuencia de este instrumento con mayor precisión, y corregir 

así los errores e inexactitudes de los métodos de calibración actuales.  

Teniendo en cuenta esto, el objeto de investigación en este trabajo son los métodos de 

calibración de los sensores sísmicos, sus insuficiencias y la influencia de estas en el registro 

de señales sísmicas, mientras que el campo de la investigación se refiere al desarrollo de 

un método de calibración que garantice la determinación con mayor precisión de la 

respuesta en frecuencia de los sismómetros y acelerómetros. 

El objetivo general de este trabajo es obtener un método de calibración que caracterice el 

comportamiento en frecuencia de los sensores inerciales, teniendo en cuenta todas las 

variaciones a que están sometidos los mismos en su ambiente de trabajo, lo que contribuirá 

al aumento de la precisión en la determinación de la respuesta en frecuencia de estos 

instrumentos, para así mejorar el análisis de los terremotos. 
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Objetivos específicos:  

Á Desarrollar un nuevo método de calibración a partir de un modelo obtenido, 

aplicando una técnica ISIS no paramétrica. 

Á Realizar el diseño de un dispositivo electrónico-mecánico que permita aplicar este 

método. 

Á Realizar la validación del método. 

Tareas de investigación: 

Á Estudio de los principios en que se sustenta la concepción de sistemas inerciales para 

registro de terremotos: fundamentación matemática. Valoración crítica de los 

métodos de calibración actuales. 

Á Modelación de la respuesta del sensor sísmico ante la excitación mediante una señal 

estocástica para obtener su respuesta en frecuencia. 

Á Diseño de la infraestructura mecánica del dispositivo y de los algoritmos de 

operación y análisis.  

Á Validación del método propuesto, cálculo de los errores instrumentales en la 

medición. Realización de experimentos para la comparación con patrones. 

Comparación entre el método propuesto con el de inyección de señales sinusoidales 

y re-cálculo de las magnitudes locales. 

Á Determinación de las incertidumbres y trazabilidad del proceso de calibración. 

Como métodos de investigación planteados se destacan: el método histórico-lógico usado 

al estudiar el origen de la instrumentación sísmica y la posterior evolución de los métodos 

de calibración, el método sistémico al relacionar los diferentes problemas para obtener uno 

general y su correspondiente solución, aplicando también el método de análisis y síntesis 

en el resumen de las ventajas y desventajas de otros métodos de calibración usados y sus 

posibles vías de solución; el método de inducción-deducción, que permitió integrar los 
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datos y la información obtenida sobre los métodos de calibración para generar nuevos 

conocimientos, lo que posibilitó exponer las bases de un nuevo método, el método de 

modelación, que se usó al exponer las bases teóricas del método y obtener los 

correspondientes modelos durante el proceso de identificación y finalmente el método de 

medición y experimentación, que se empleó fundamentalmente durante el diseño de la 

mesa de calibración y sus partes y en la validación del método propuesto.  

Aportes y novedad 

La novedad científica del trabajo radica en haber desarrollado una novedosa alternativa 

de calibración que, basada en las técnicas de mesas vibratorias, garantiza la obtención de la 

curva de respuesta a frecuencias, con una mayor precisión, en comparación con métodos 

usados en la actualidad para la calibración de estos instrumentos y que puede ser aplicado a 

todos los tipos de sensores. Además el trabajo se complementa con el diseño de una mesa 

con sus un enfoque diferente que permite aplicar el método propuesto.  

Contribución  teórica: 

Obtención de un nuevo método de calibración que, basado en un modelo que se obtiene a 

partir de un método ISIS debidamente validado mediante pruebas experimentales, mejora 

la precisión en la determinación de la respuesta en frecuencia de estos instrumentos. 

Contribución práctica:  

Diseño y construcción de un dispositivo electrónico-mecánico para la aplicación del 

método propuesto aplicado a la calibración de sismómetros y acelerómetros.  

Diseño de un algoritmo y creación de un programa especializado para el cálculo de la 

respuesta en frecuencia de los instrumentos que se calibran. 

Contribución económica: 

Ahorro económico por concepto de pago de este tipo de servicio, que es realizado por 

pocas empresas especializadas a nivel internacional, además de la posibilidad de obtener 
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dividendos económicos al ofrecer servicios de calibración  de sensores sísmicos a 

instituciones de investigación y empresas regionales. 

Contribución social: 

Elaboración, a partir de un dato instrumental de mayor calidad, de estrategias más eficaces 

para la mitigación del riesgo sísmico y la protección de las vidas y bienes materiales de las 

personas que viven en las zonas de mayor peligro sísmico. 

Estructura del informe investigativo 

Está formado por la introducción, el desarrollo estructurado en cuatro capítulos, las 

conclusiones y recomendaciones sobre futuros campos de investigación, las referencias 

bibliográficas y los anexos correspondientes que permiten precisar y ampliar la información 

brindada en el informe. 

En el primer capítulo se realiza un análisis de los fundamentos teóricos que definen el 

funcionamiento de los sensores sísmicos y su comportamiento en los dominios del tiempo 

y la frecuencia. Esto permite establecer bases teóricas para asimilar los aspectos tratados en 

los capítulos siguientes. Además se explican los métodos de calibración existentes y se 

realiza una evaluación crítica de los métodos actuales, lo que permite demostrar que estos 

introducen errores en la determinación de las magnitudes de los terremotos. 

En el capítulo dos se exponen las bases teóricas que conforman el método propuesto del 

uso de señales de ruido blanco para la calibración de sensores sísmicos. Esto se logra 

mediante el método ISIS no-paramétrico de análisis espectral, considerando, como premisa, 

a los sismómetros y acelerómetros como LTI. Se obtienen las expresiones que describen la 

interacción entre los sistemas LTI y las señales de ruido blanco, en el dominio tiempo y sus 

equivalentes en frecuencia mediante el uso de relaciones entre las Densidades Espectrales 

de Potencia (PSD), así como las relaciones fundamentales para el cálculo de la respuesta en 

frecuencia para estos sistemas. 
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Se analiza la influencia de los elementos que intervienen en la generación y transmisión 

de la señal de ruido blanco sobre la respuesta a frecuencia general del sistema y se aportan 

soluciones para la generación, ecualización y filtrado de esta señal, con el objetivo de que 

pueda ser considerada, en todos los casos, como ruido blanco. 

El capítulo tres está dedicado al diseño de la mesa de calibración, donde se describen las 

soluciones tecnológicas necesarias para garantizar la aplicabilidad del método propuesto en 

el capítulo anterior. Además, como uno de los aportes prácticos del trabajo, se presenta un 

programa, diseñado y escrito en Matlab, para la lectura de los datos y el cálculo de las 

funciones de respuesta en frecuencia de los sismómetros y acelerómetros.  

Se establecen, desde el entorno Matlab, los comandos que definen los métodos ISIS no-

paramétricos y paramétricos y se obtienen los modelos correspondientes y sus soluciones, 

lo cual permite comparar los resultados obtenidos. 

El capítulo cuatro concluye con la validación del método propuesto en este trabajo.  De 

forma experimental se muestran los resultados correspondientes a la calibración de 

diferentes instrumentos. Luego se identifican las fuentes de error instrumental en la cadena 

de medición propuesta y se muestran los valores numéricos del error obtenido.  

Se realizan varios experimentos como la comparación con patrones, estimación de la 

desviación de valores del método propuesto en contraposición con el de inyección de señales 

sinusoidales y re-cálculo de las magnitudes locales. Finalmente, se determinan las 

incertidumbres asociadas al método y se exponen las consideraciones sobre la trazabilidad 

y la compatibilidad del método con las normativas internacionales en materia de calibración 

de sensores sísmicos. 
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CAPITULO 1. ELEMENTOS TEÓRICOS DE SISMOMETRÍA Y 

VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS MÉTODOS DE CALIBRACIÓN DE 

SENSORES SÍSMICOS  

 

En este capítulo se hace un análisis de los principios de funcionamiento de los sensores 

sísmicos, haciendo énfasis en sus particularidades. Se enuncian las principales relaciones 

matemáticas que describen el funcionamiento de estos instrumentos, así como su 

comportamiento en el dominio del tiempo y la frecuencia. 

Además se realiza un análisis crítico de los métodos modernos de calibración de sensores 

sísmicos y se exponen sus principales limitaciones. 

 

1.1. El sensor sísmico 

Existen dos tipos fundamentales de sensores sísmicos, los sismómetros inerciales y los 

extensómetros, estos últimos, que miden el movimiento de un punto del terreno con relación 

a otro, resultan ser poco sensitivos para tamaños razonablemente pequeños. Esto ha 

provocado que en la práctica exista una mayor cantidad de sismómetros de tipo inercial en 

uso (Havskov y Alguacil, 2004).  

Los sensores inerciales efectúan la medición del movimiento del terreno de forma 

indirecta, para aprovechar el principio de la inercia de un cuerpo, que tiende a mantener su 

estadio inicial de reposo ante un movimiento externo, siempre y cuando haya aceleración.  

Su comportamiento es similar al de un sistema LTI y puede ser descrito fundamentalmente 

en cuatro formas; mediante una ecuación lineal diferencial de segundo orden, a través de la 
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transformada de Fourier, usando la respuesta compleja y por último mediante la respuesta a 

impulso. En este trabajo se utiliza el método clásico de análisis de la ecuación lineal 

diferencial de segundo orden de este tipo de sistemas porque permite, a partir de las 

características físicas del instrumento, caracterizar su comportamiento de respuesta de 

frecuencia. 

En el tratamiento de señales digitales estos sensores son descritos mediante métodos 

diferentes y se consideran como filtros recursivos (IIR), cuyos desarrollos se pueden 

encontrar en los trabajos de Oppenheim y Schafer, para análisis digital (Oppenheim y 

Schafer, 2009). 

La forma común de analizar el comportamiento de los sismómetros es a través del análisis 

de un sensor mecánico típico del tipo masa-resorte con transductor electromagnético 

(Scherbaum, 1996). 

Si se supone al sistema como inercial, el esquema básico está formado por un péndulo 

vertical compuesto por una carcasa, relativamente fija al terreno de la cual pende, mediante 

un resorte Ὧ, una masa ὓ; figura 1.1. 

 
Figura 1.1: Esquema simplificado de un péndulo mecánico del tipo masa-resorte 

 

Se puede describir este sistema desde el punto de vista de la masa con relación a la carcasa, 

como un sistema oscilante donde existe una continua transferencia de energía cinética de la 

masa ὓ  a energía potencial del resorte Ὧ a una frecuencia fija, que es llamada frecuencia 

http://www.geophys.uni-stuttgart.de/seismometry/man_html/node51.html#sch96
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de oscilaciones “libres” del sistema, además existe un amortiguamiento viscoso que frena el 

movimiento de la masa. 

De acuerdo a la figura 1.1, se puede describir ὢ como el movimiento de la masa ὓ con 

relación a la carcasa, donde  y  representan la velocidad y la aceleración. 

La posición de la masa ὓ con respecto al sistema inercial se denota como Ὗ ὸ. 

Matemáticamente se puede describir el comportamiento de un sistema de este tipo a través 

de la suma de las siguientes fuerzas actuantes sobre él: 

Inercia de la masa: Opuesta a la dirección del movimiento y proporcional a la aceleración de 

la masa. 

Ὢ ὓ                   (1.1) 

Fuerza del resorte: Fuerza ejercida por el resorte, si la masa ὓ se mueve de su posición de 

reposo ὢ. Es opuesto al desplazamiento y proporcional a la distancia de la posición de 

reposo ὢ  ὢ  ὢ, medido con relación al marco de referencia ὢ, el cual está adjuntado 

a la carcasa. 

Ὢ  Ὧὢ ὸ                 (1.2) 

donde Ὧ es el coeficiente elástico del resorte. 

Amortiguamiento: Fuerza de fricción que actúa en la masa y es proporcional a la velocidad 

 con que la masa se mueve con relación a la carcasa: 

Ὢ  Ὀ                       (1.3) 

donde Ὀ es el coeficiente de fricción. 

Para un sistema en equilibrio, la suma de estas fuerzas es igual a cero y se puede escribir la 

ecuación de fuerzas del sistema como: 

ὓ Ὀ  Ὧὢ ὸ π                (1.4) 
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Observando la figura 1.1 se puede concluir que Ὗ ὸ  Ὗ ὸ  ὢ ὸ, donde Ὗ ὸ es 

la aceleración del terreno que excita al sensor. Por tanto se reescribe (1.4) como: 

ὓ  
 
Ὀ  Ὧὢ ὸ π                    (1.5) 

Considerando   y  , se escribe (1.5) en términos de ὢ y Ὗ  de la forma: 

ὓ Ὀ Ὧὢ ὸ  ὓ                  (1.6) 

Dividiendo la ecuación (1.6) por ὓ, se obtiene la ecuación diferencial que rige el 

movimiento de este tipo de sistema: 

  ὢ ὸ                    (1.7) 

Para el caso de un sistema con amortiguamiento igual a cero, el sistema oscila a una 

frecuencia angular propia ‫ , por la transferencia de energía de la masa a energía potencial 

del resorte, por tanto: 

‫ ‫    

Otros dos parámetros importantes son el factor de amortiguamiento ‐ del sismómetro y el 

coeficiente de amortiguamiento relativo Ὤ, que pueden ser determinados de acuerdo a: 

ςὬ‫ ς‐ y Ὤ   

En el caso de ‐ π, la relación entre la frecuencia de oscilaciones amortiguadas y ‫ ‫  se 

puede determinar por la ecuación: 

‫ ρ                      (1.8) 

Sustituyendo, se obtiene: 

‫ ‫Ѝρ Ὤ, en términos de ‐, ‫ ‫ Ὤ‫ ‫ ‐ 

Se reescribe entonces (1.7) como: 
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ς‐  ‫ὢ ὸ                                (1.9) 

 

1.2. Análisis temporal del sistema 

Para determinar la respuesta de un sistema lineal de segundo orden es necesario obtener 

las soluciones a la ecuación diferencial (1.9). Esta solución está compuesta de la solución 

homogénea y la solución particular.  

Para determinar la solución homogénea se parte de considerar al sismómetro excitado por 

un impulso en un tiempo ὸ π. 

La ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación 1.9 es; 

 ς‐  + ‫ὢ ὸ = 0                                  (1.10) 

El polinomio característico de la ecuación (1.10) se escribe como: 

‌ ς‐‌ π               (1.11) ‫ 

Las raíces del polinomio en este caso son:  

‌ȟ  ‐  ‐ ‫  

Como las raíces son desiguales, se define la solución general de (1.11) como: 

ὢ ὸ  ὃὩ  ὃὩ   ὃὩ
  

 ὃὩ
  

         (1.12) 

Los coeficientes ὃy ὃ, se obtienen a partir de las condiciones iniciales: 

ὢ π ὢ ὃ  ὃ  

π  ‌ὃ  ‌ὃ   

Sustituyendo las raíces del polinomio se obtienen las fórmulas de los coeficientes ὃ y ὃ 

iguales a: 

ὃ  ὢ
‌

‌ ‌
ὢ
‐  ‐ ‫ 

ς‐ ‫ 
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ὃ  ὢ
‌

‌ ‌
 ὢ

‐  ‐ ‫ 

ς‐ ‫ 
 

Sustituyendo estos coeficientes en la ecuación (1.11) la solución final para determinar el 

desplazamiento ὢ ὸ queda como: 

ὢ ὸ ὢ Ὡ
 

    

        (1.13) 

En función de los valores de ‐ y ‫  se consideran tres casos: 

Á  Sub-amortiguado:  

En este caso, ‫ ‐ y ‐ es un imaginario puro igual a Ὦ  ‫‫ ‐, la ecuación 

(1.13), aplicando las identidades de Euler, se re-escribe como: 

ὢ ὸ Ὡ ÃÏÓ ‫ ‐ὸ ‰) 
ᶮ
Ὡ ÃÏÓ ‫ὸ ‰                    (1.14) 

    Como ίὩὲ‰ḳὬ , entonces la fase ‰ ὥὶὧίὩὲ 

En este caso, el sismómetro oscila con un período Ὕ  el cual siempre es mayor que 

el período natural de oscilaciones Ὕ. 

Á Sobre-amortiguado: 

Para ‫ ‐, la solución para la ecuación (1.13) se escribe como: 

ὢ ὸ ὃὩ
  

 ὃὩ
  

ὃὩ ὃὩ         (1.15) 

Como ‌ y ‌ son reales y positivos, la solución será una función exponencial decreciente 

y el sistema no oscilará. 

Á Críticamente amortiguado: 

En este caso (‫ ‐ȟ si ‫  tiende a ‐, entonces ίὩὲ‫ ‐ὸ tiende a ‫ ‐ὸ 

y ÃÏÓ‫ ‐ὸ tiende a uno.  



Cap. 1: Elementos teóricos de sismometría y valoración crítica de los métodos de calibración de sensores sísmicos 

     17 

 

Como es conocido, en el caso de que las raíces de la ecuación característica son iguales 

la solución general de la ecuación de segundo orden (1.13), se expresa como: 

ὢ ὸ ὢ ‐ὸρὩ                    (1.16) 

 

1.2.1. Determinación de la constante de amortiguamiento 

 

En el caso específico de sistemas sub-amortiguados, para la determinación de la constante 

de amortiguamiento, se analizan los radios de valores extremos consecutivos ὥ, (máximo y 

mínimo) y se obtiene que: 

ὢ ὸ ὢ Ὡ ὧίὩὲ‫ ‐ὸ ὧὧέί‫ ‐ὸ           (1.17) 

Como las amplitudes de dos máximos o dos mínimos consecutivos ὥȟὥ  están 

determinadas por el término exponencial en la ecuación (1.17) se usa este cociente para 

estimar la constante de amortiguamiento de la forma: 

Ὡ                                

ὰὲ ‐Ὕ ɤ                          (1.18) 

donde ɤ se define como decremento logarítmico. 

Aceptando los radios de las amplitudes máximas consecutivas (ὥȟὥ , se obtiene: 

ɤ ςὰὲ                           (1.19) 

La relación entre el decremento logarítmico ɤ y la constante de amortiguamiento Ὤ se 

obtiene mediante la ecuación: 

ɤ ‐Ὕ
Ѝ Ѝ Ѝ

                               

Ὤ
Ѝ

                           (1.20) 
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En el anexo A1 se muestran de forma gráfica los resultados obtenidos al evaluar la 

ecuación 1.13 para diferentes valores de coeficiente de amortiguamiento relativo Ὤ. Aquí es 

necesario destacar que para el registro de señales sísmicas se selecciona un sistema al cual 

se le impone un coeficiente de amortiguamiento relativo de 0,707 con el objetivo de obtener 

una curva máximamente plana, donde el sistema alcance su estado estable en el menor 

tiempo posible. Por tanto se considera el sismómetro como un sistema de segundo orden 

sub-amortiguado (Scherbaum, 1996).  

 

1.2.2. El sensor con transductor electromagnético    

El péndulo físico explicado en el epígrafe anterior es capaz de detectar desplazamientos 

del terreno, sin embargo para el posterior tratamiento de estas señales es necesario traducirlas 

a una señal eléctrica equivalente. Como se muestra en el anexo A2, la forma básica de 

construcción de un sensor electromagnético es muy similar al péndulo mecánico, añadiendo 

un transductor electromagnético formado por una bobina y un imán. 

Al desplazarse la bobina dentro del campo magnético del imán permanente, se induce el 

voltaje Ὗ Ȣ proporcional a la variación del flujo magnético concatenado. Si se cierra el 

circuito mediante una resistencia Ὑ , esta f.e.m hace que circule una corriente Ὅ Ȣ dada por: 

Ὅ Ȣ
Ȣ                              (1.21) 

donde Ὑ es la resistencia interna de la bobina, que contribuye al amortiguamiento y Ὑ la 

resistencia de carga. En este esquema aparece un momento de amortiguamiento (ley de Lenz) 

debido a una fuerza adicional que aparece por la interacción entre el flujo magnético ɮ y la 

corriente Ὅ Ȣ  ὓ Ὧɮ Ȣ Ὧ    

El coeficiente de amortiguamiento aportado por la bobina, ‐ se expresa como: 

http://www.geophys.uni-stuttgart.de/seismometry/man_html/node51.html#sch96
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‐                  (1.22) 

donde  Ὧ es la constante constructiva que depende de parámetros como la densidad de flujo 

y el área física de la bobina. De acuerdo a la ley de Lenz, este momento tiene un sentido 

opuesto al movimiento de la bobina respecto a la carcasa del sismómetro que, a su vez, es 

proporcional al desplazamiento, por lo que se considera como una contribución al 

amortiguamiento general del sistema. Tomando en consideración el coeficiente de 

amortiguamiento mecánico del péndulo ‐ , se obtiene el coeficiente de amortiguamiento 

general mediante la ecuación: 

‐ ‐                  (1.23) 

 

1.3. Análisis del sistema en el dominio de la frecuencia 

Además del análisis anterior, es de interés determinar la respuesta del sismómetro a una 

señal de entrada arbitraria. Como esta señal o función arbitraria puede ser descrita como una 

superposición de armónicos bajo condiciones generales (series de Fourier), usualmente la 

forma clásica de describir la respuesta de un sismómetro es caracterizando su respuesta en 

frecuencia.  

Rodgers plantea que, considerando el sistema como un péndulo mecánico bajo la acción 

de una señal armónica de tipo Ὗ ὸ  ὃὩ  a la cual corresponde una aceleración 

 ‫ὃὩ  , la ecuación (1.9) se puede escribir como: 

 ς‐  ‫ὢ ὸ  ‫ὃὩ                            (1.24) 

La solución en términos de los coeficientes ὃ y ὃ , que son elementos complejos, se obtiene 

de la forma: 

‫ὃ ς‐Ὦ‫ὃ ‫ὃ ‫ὃ                               (1.25) 
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Despejando 
 
 se tiene: 

 
 

 
ὝὮ‫                                   (1.26) 

ὝὮ‫  se define como la respuesta en frecuencia del sismómetro (Rodgers y otros, 1995). 

Según Scherbaum, se considera que 
ȿ ȿ

ȿ ȿ
, por lo que se escribe la respuesta en 

frecuencia como: 

ȿὝὮ‫ȿ                 (1.27) 

Y la fase: 

‰‫ ὥὶὧὸὥὲ ὥὶὧὸὥὲ              (1.28) 

Entonces: 

ὝὮ‫ ȿὝὮ‫ȿὩ                 (1.29) 

Si se re-escribe (1.29) en términos de la constante de amortiguamiento Ὤ , se obtiene: 

ȿὝὮ‫ȿ                (1.30) 

Y la fase se representa por: 

‰‫ ὥὶὧὸὥὲ ὥὶὧὸὥὲ             (1.31) 

En el anexo A3 se observa el gráfico de la respuesta en frecuencia de amplitud de este tipo 

de sistema, para diferentes valores de coeficiente de amortiguamiento relativo Ὤ. Aquí se 

mantienen las mismas consideraciones al seleccionar el coeficiente de amortiguamiento con 

un valor de 0,707 que permite eliminar el pico de resonancia del sistema a la frecuencia de 

oscilaciones libres del péndulo, garantizando las características máximamente planas de la 

curva.  

http://www.geophys.uni-stuttgart.de/seismometry/man_html/node51.html#sch96


Cap. 1: Elementos teóricos de sismometría y valoración crítica de los métodos de calibración de sensores sísmicos 

     21 

 

En el caso de la introducción del transductor electromagnético, el voltaje de salida del 

sismómetro es proporcional a la velocidad del terreno. 

En este caso el módulo de la respuesta en frecuencia para el desplazamiento ȿὝὮ‫ȿ Ȣ 

se representa como 

ȿὝὮ‫ȿ Ȣ Ὃ
Ⱦ

                           (1.32) 

La respuesta en frecuencia para velocidad se obtiene dividiendo por Ὦpor tanto la ,‫ 

ecuación final de la respuesta en frecuencia para velocidad de un sismómetro con transductor 

electromagnético queda como: 

ȿὝὮ‫ȿ Ȣ Ὃ                                 (1.33) 

donde Ὃḳ
  

  
 

La ecuación (1.33) es prácticamente similar a la ecuación (1.30) con la sola incorporación 

de un factor de escala independiente de frecuencia y corresponde al cociente entre las 

unidades de la señal de salida y las unidades de la señal de entrada para la parte plana de la 

curva de respuesta. La constante de proporcionalidad (factor de escala) es denominada 

constante de generación (Ὃ), se expresa en 
Ⱦ

 y describe el módulo de la respuesta en 

frecuencia en velocidad para frecuencias mayores que la frecuencia de oscilaciones libres 

del sensor (Scherbaum, 1996). Esta constante es uno de los parámetros básicos que debe ser 

cuidadosamente determinada durante el proceso de calibración.  

 

1.4. Tipos de sensores 

El rango dinámico de las ondas sísmicas, es decir, la diferencia entre la menor señal que 

se debe registrar (por encima del umbral de ruido) y la mayor, correspondiente a un terremoto 

fuerte cercano es muy grande, de alrededor de 140 dB (Wielandt, 2002). 

http://www.geophys.uni-stuttgart.de/seismometry/man_html/node51.html#sch96
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Por otra parte Havskov y Pazos, entre otros, plantean que el ancho de banda total oscila 

entre los 0,00001 Hz de las mareas terrestres y los 2000 Hz de la sismicidad asociada a 

actividades de minería (Havskov, 2002; Pazos, 2004). (Anexos A4 y A5). Es prácticamente 

imposible cubrir con un solo instrumento todo este rango de frecuencias debido, entre otros 

factores, a la respuesta en frecuencia propia de los sensores y a sus limitaciones mecánicas 

(Ringler y Hutt, 2010; Ringler y otros, 2010 y Ringler y otros, 2013). 

En este sentido, se han establecido dos divisiones fundamentales que se complementan 

entre sí, desde el punto de vista del rango dinámico de las señales a detectar, los sismómetros, 

para el registro de terremotos con un muy bajo nivel de señal que arriba al sensor, por encima 

del nivel de ruido local (Wielandt, 2002) y los acelerómetros, para el registro de terremotos 

fuertes, cuando las amplitudes de la señal registrada tienen un nivel tal que saturan los 

registros de los sismómetros. 

A su vez, los sismómetros se dividen, de acuerdo al ancho de banda efectivo en el cual 

pueden registrar eficientemente las ondas símicas, en sismómetros de corto período, con 

frecuencias de registro entre 1 Hz y 100 Hz, los sismómetros de banda ancha, con respuesta 

en frecuencia plana desde 0,001 hasta 50 Hz (Webb, 2001) y los sensores de banda ultra-

ancha que pueden registrar señales desde 0,0005 hasta 10 Hz, (Nanometrics, 2015). 

Estas clasificaciones de los instrumentos así como las diferentes soluciones tecnológicas 

utilizadas por los fabricantes de sensores sísmicos, provocan que exista una variedad 

considerable de instrumentos a nivel internacional (Ringler y otros, 2016).  

Esta diversidad de instrumentos provoca que no puedan ser utilizados los métodos clásicos 

de calibración en todos los tipos de sensores y determina la necesidad de un nuevo método 

general que pueda ser utilizado en todos los casos. 
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1.5. Influencia de la respuesta en frecuencia del sensor sobre la señal que 

registra 

 

En los registros realizados con sismómetros de banda estrecha (cortos períodos), la 

distorsión es fuerte ante un estímulo de tipo escalón; esto es provocado por su respuesta 

transitoria pronunciada, debido al tiempo necesario para que el sismómetro alcance los 

valores de amplificación adecuados en cada valor de frecuencia y fase.  

Ejemplo, en la figura 1.2 la señal mostrada en a) ha sido registrada con un sismómetro de 

período de oscilaciones libres Ὕ  ρ Ὄᾀ y constante de amortiguamiento Ὤ  πȟτ 

mientras que la señal mostrada en b), está registrada con un sismómetro con Ὕ 

 ςπ ÓÅÇÕÎÄÏÓ y Ὤ  πȟχπχ. En el primer registro la respuesta transitoria toma 

aproximadamente tres segundos antes de que el nivel fijo de amplitudes constantes 

correspondiente a la respuesta de amplitud del sismómetro y el cambio de fase constante de 

aproximadamente 110° haya sido alcanzado aproximadamente después del sexto ciclo de la 

señal (Bormann, 2002). 

 
Figura 1.2: Señal sinusoidal w registrada con dos sismómetros diferentes, extraído de 

NMSOP, (Bormann, 2002) 

 

En el registro b), la respuesta transitoria toma menos de medio segundo y la masa de 

sismómetro sigue el movimiento del terreno, sin prácticamente ningún cambio de fase.  

Esta diferencia en el registro se debe a la no correspondencia de las respuestas en 

frecuencia de los sensores cuyo registro se muestra en a) y b), debido a que las frecuencias 

de esquina y coeficientes de amortiguamiento son diferentes en ambos casos y por tanto, 
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teniendo en cuenta que el terremoto es una suma espectral de señales con formas de onda en 

diferentes frecuencias, estas serán amplificadas o atenuadas de forma particular dando como 

resultado una forma de onda diferente en cada caso.  

En el anexo A6 se muestra un ejemplo de tele-sismo registrado con instrumentos que tienen 

diferentes respuestas en frecuencia. Se observan las variaciones en las amplitudes de las 

primeras llegadas de las ondas P, S y la supresión, en el caso del corto período, de las ondas 

superficiales, reflejadas y refractadas PP, PKP, pP, etc.  

Las amplitudes correspondientes a la refracción y reflexión de las ondas durante su tránsito 

por el interior de la Tierra así como las amplitudes de las ondas superficiales de Love y 

Rayleigh, quedan atenuadas o eliminadas en los registros de corto y medio período 

imposibilitando el correcto análisis de las mismas. Esto hace difícil de reconocer, en registros 

de banda estrecha, llegadas secundarias que pueden estar solapadas en el final de la primera, 

por ejemplo, llegadas de ondas secundarias debido a múltiples rupturas del terremoto, fases 

de profundidad en el caso de terremotos superficiales o refracciones y reflexiones de ondas. 

Por otra parte, el análisis de las amplitudes de las ondas registradas está en la raíz de los 

métodos de determinación de las magnitudes de los terremotos, que permiten expresar 

cuantitativamente la energía liberada por estos fenómenos naturales y precisar los estimados 

de daños ocasionados. Las diferentes fórmulas para calcular la magnitud de un terremoto 

empleando los valores de amplitud medidos están dadas por: 

ἙἘ ÌÏÇὃ ὗὨɝȠ para magnitud local (Ritcher, 1958).          (1.34) 

Ἑἡ ÌÏÇὃȾὝ ρȟφφÌÏÇɝ σȟσ;                (1.35) 

para ondas de superficie (Gutemberg-Ritcher, 1942). 

ἙἌ ÌÏÇ ὃȾὝ ὗὬȟɝ; para ondas de cuerpo (Gutemberg-Ritcher, 1942)           (1.36) 

En todos los casos, ὃ representa la amplitud medida en el registro para un tipo de onda 

sísmica a determinada frecuencia, donde se observa que es fundamental la correcta medición 

de las amplitudes de estas ondas para no introducir errores en el cálculo de las magnitudes. 
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Por todo lo explicado anteriormente, determinar la función de transferencia de un sensor 

sísmico con la mayor exactitud posible resulta vital para todo el proceso de análisis posterior 

de la data sísmica y es en ese sentido que se han desarrollado los métodos de calibración 

actuales (Douglas, 2013). 

 

1.6. Calibración de sensores sísmicos. Análisis crítico de los métodos de 

calibración 

La calibración, desde el punto de vista de la instrumentación sismológica, establece la 

relación entre la señal de entrada (el movimiento del terreno) y la de la salida del instrumento 

(usualmente una señal eléctrica). Esta relación constituye un prerrequisito para la 

reconstrucción fiel del movimiento original del terreno después de restar la variación que 

ejerce el sismómetro. En la definición original se conceptualiza la calibración como la 

determinación de los parámetros de la respuesta en frecuencia del sismógrafo que relaciona 

el registro a su salida, incluyendo todos los sistemas electrónicos, con el movimiento original 

del terreno (Wielandt, 2002). 

Los métodos de calibración se pueden dividir en aquellos donde se hallan los valores de 

las constantes individuales del sensor, en tanto estructura mecánica del tipo masa-resorte con 

parámetros físicos fáciles de medir directamente (Cutie, Diez y Serrano, 2001) y los que se 

usan en la instrumentación actual, donde generalmente no se tiene acceso al interior de los 

sensores que constituyen unidades selladas que contienen además filtros, amplificadores y 

limitadores de señal entre otros componentes electrónicos. Estos últimos consideran el 

sensor como una “caja negra” donde es necesario hallar la función de respuesta en frecuencia 

a través de métodos absolutos y dinámicos (Mathews, 2002).  

A pesar de que los métodos de calibración son contemporáneos con la instrumentación 

sísmica y han seguido las principales innovaciones tecnológicas a la par de esta, en este 

trabajo, con el objetivo de hacer un análisis crítico de los métodos de calibración, se decidió 

seleccionar solo los métodos absolutos actuales y no profundizar en los métodos clásicos 
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cuyos detalles pueden ser hallados en la literatura correspondiente. Por tanto se analizaron 

seis casos que se consideran representativos. 

 

1.6.1. Inyección de señales sinusoidales 

Existen diversos métodos de calibración basados en la inyección de señales sinusoidales a 

las bobinas de calibración de los sismómetros. Kollar y Wielandt describen el método 

siguiente (Kollar, 1996; Wielandt, 2002): 

Considerando un voltaje ὠ entre los terminales de una resistencia Ὑ, se calcula la corriente 

que circula por ley de Ohm, de la forma: 

Ὅ                     

Para una corriente Ὅ ȟ la aceleración equivalente es dada por ὑ , y el desplazamiento se 

define como ὑ . Como la amplitud del voltaje de salida es ὠ, la respuesta total para este 

valor de frecuencia se halla mediante la fórmula:
 

ὃ                 (1.37) 

donde ὃ  es el valor puntual de respuesta del sistema para un valor de frecuencia .‫ 

Variando la frecuencia de la sinusoide inyectada a la bobina de calibración se obtiene una 

serie de valores discretos representativos de la respuesta del sismómetro, que pueden ser 

introducidos en los principales programas de análisis. 

Se observa sin embargo, que para valores de frecuencia elevadas y, teniendo en cuenta la 

proximidad de ambas bobinas, se genera, en la bobina de señal, una corriente parásita que, 

junto a la inducción mutua, introduce variaciones en la respuesta final del instrumento. Este 

fenómeno no resulta descrito en las especificaciones de los fabricantes de sensores sísmicos 

a pesar de la influencia negativa que ejerce (LaRocca, 2000).  
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El método necesita como condición que el sensor tenga al menos una bobina independiente 

de la principal, para poder inyectar las señales correspondientes. Esto en la práctica no 

siempre es posible debido a la gran cantidad de geófonos y otros sensores que tienen un solo 

transductor electromagnético. Su principal insuficiencia es que se obtiene una curva formada 

por varios puntos, generalmente 10 o 15 puntos, por lo que se considera que la respuesta del 

sistema entre estos valores de frecuencia tiene un comportamiento lineal, esto en la práctica 

ha demostrado no ser correcto, pues se observan algunas variaciones abruptas de la respuesta 

en frecuencia entre dos puntos debido, entre otros factores, a variaciones de las componentes 

mecánicas del péndulo como el resorte y las láminas de desacople (Havskov, 2002). 

 

1.6.2. Inyección de señales con conmutación 

Una variante del método anterior es la inyección de señales con conmutación donde, en el 

caso de sismómetros de una sola bobina, Havskov logra el mismo objetivo a través de la 

conmutación de los terminales del transductor para, en un sentido, excitar el sensor con una 

señal sinusoidal de frecuencia conocida y en un segundo tiempo, realizar el registro de la 

respuesta del sistema (Havskov, 2002). 

La conmutación produce el equivalente de una aceleración ὥ ὋὭȾά, donde el signo 

menos indica que para un valor positivo de voltaje inyectado en un tiempo ὸ, una vez 

desconectado este, se genera un voltaje de signo opuesto en los terminales de la bobina. 

Considerando que: 

Ὃ Ὃ , donde Ὑ y Ὑ , son las resistencias interna de la bobina y la de carga 

respectivamente, se halla la ecuación que define el valor del voltaje de salida de la forma: 

ὠὸ  Ὡ ίὩὲ‫ὸ             (1.38) 

Si ὠ es el voltaje del primer pico y ὸel tiempo en el cual se interrumpe la corriente, la 

constante de generación Ὃ se puede obtener de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Ὃ Ὑά‫ Ὡ               (1.39) 

El método tiene la misma desventaja del anterior en cuanto a generar una respuesta en 

frecuencia basada en pocos puntos introduce además la necesidad de diseñar un circuito de 

conmutación lo suficientemente rápido para no perder información durante el proceso de 

conmutación (Wielandt, 2002).  

 

1.6.3. Usando otro sismómetro como referencia 

 

Existen varios métodos descritos en la bibliografía, Pavlis y Vernon demuestran que es 

posible realizar la calibración con relativa precisión usando el ruido del terreno como señal 

de entrada considerando que uno de los sensores es el patrón y que ambos instrumentos están 

sometidos a la misma excitación (Pavlis y Vernon, 1994). 

Si se denotan los registros de las señales de salida de ambos como ώ y ώ y sus respectivos 

espectros como ὣ‫  y ὣ ‫ , se define la respuesta a frecuencia del sensor bajo test como: 

ȿὝ Ὦ‫ȿ  Ὕ Ὦ‫                 (1.40) 

donde Ὕ Ὦ.es la respuesta a frecuencia conocida con anterioridad ‫ 

Análogamente, la constante de generación Ὃ puede resolverse a través de: 

Ὃ Ὃ
ộ Ớ

                     (1.41) 

La limitación fundamental de este método se observa a baja frecuencia donde la amplitud 

de las señales de salida de los sismómetros de corto período se hace cercana o inferior al 

nivel de ruido del terreno (Wielandt, 2002). 

 

1.6.4. Mediante la respuesta ante un impulso 

Rodgers plantea el método de calibración basado en la respuesta ante un impulso, 

provocado mediante la inyección de un impulso de corriente a la bobina de calibración.  
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Se observa que, para una corriente constante Ὥ
 
inyectada a la bobina de calibración en un 

tiempo ὸ, se ejerce una fuerza sobre la masa Ὂ ὑὭ, equivalente a un escalón de 

aceleración desde 0 hasta ὥ ὑὭȾά, lo cual provoca una oscilación de la masa alrededor 

del punto de equilibrio definido como ᾀ ὊȾὯ. 

Omitiendo el cálculo completo (Rodgers y otros, 1995), se establece el voltaje en los 

terminales de la bobina de trabajo como: 

ὠὸ Ὡ ίὩὲ‫ὸ              (1.42) 

donde Ὃ  es la constante de generación de la bobina de trabajo. 

El coeficiente de amortiguamiento Ὤ y la frecuencia de oscilaciones libres ‫ , pueden ser 

obtenidos de dos picos consecutivos de la señal. Así, la ecuación (1.42) queda simplificada 

de la forma: 

ὠ ὠὸ Ὡ                          (1.43) 

Este método obtiene nuevamente solo el valor de Ὃ  considerando que es constante en toda 

la curva de respuesta, lo cual no es una estimación real debido a los cambios en el sistema 

electro-mecánico del sensor (Wiedlant, 2002). 

 

1.6.5. Método de calibración “Stepwise motion” 

Wiedlant describe una forma alternativa de simular el movimiento de forma mecánica, 

para someter al sismómetro a un movimiento vertical de amplitud conocida, durante un 

instante de tiempo y registrar la señal de respuesta a la salida de este (Wiedlant, 2002). El 

método calcula simplemente la respuesta al desplazamiento mediante la deconvolución, 

interpolación y posterior integración de la traza registrada. Existen prototipos de sistemas de 

calibración basados en este principio, como el fabricado por Lennartz (Lennartz, 2015) y el 

propuesto por Brokešová (Brokešová y Málek, 2013). 
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La precisión de este método varía de acuerdo al tipo de sensor que se esté calibrando: para 

sismómetros de corto período es requisito indispensable realizar la calibración previa de este 

mediante algún método de inyección de señales, mientras que para sismómetros de banda 

ancha no es necesario tener una idea previa de la respuesta que se espera. Por otro lado, la 

influencia de la inclinación (conocida como efecto “tilt”), introduce una fuerza adicional que 

contamina la señal registrada y genera un error apreciable en la realización de la calibración. 

La inclinación puede ser catastrófica para las componentes horizontales del sismómetro en 

largos períodos, donde el error aumenta con el cuadrado del período de la señal (Havskov, 

2002). 

 

1.6.6. Calibración de acelerómetros usando la inclinación (tilt ) 

Por otra parte Evans, Ringler y Hutt proponen utilizar el efecto de esta fuerza para la 

obtención de la sensibilidad de los acelerómetros considerando que, para un ángulo de 

inclinación θ, las fuerzas que se ejercen en los ejes horizontales y en el vertical son άὫίὩὲ‌ 

y άὫὧέί‌ respectivamente (Evans y otros, 2010; Ringler y Hutt, 2010). 

Las constantes de generación Ὃ para los acelerómetros, en ambas direcciones, se pueden 

definir como: 

Ὃ                  (1.44) 

Ὃ                  (1.45) 

donde ὠ y ὠ, son los voltajes de salida y Ὃ  y Ὃ las constantes de generación para los 

sensores vertical y horizontal respectivamente. 

Su principal insuficiencia es que no garantiza la obtención de la respuesta del dispositivo, 

sino solo el cálculo de la constante Ὃ y es aplicable solo a los acelerógrafos.  

En el anexo A7 se muestra una tabla que resume los métodos explicados arriba, sus 

aplicaciones y principales insuficiencias. 
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1.7. Errores en la determinación de la magnitud local 

Además de estas insuficiencias, en la práctica se han observado errores en la determinación   

del valor de la ML, que son imputables directamente a los métodos de calibración empleados. 

Por ejemplo, si se seleccionan cuatro terremotos locales de la base de datos del Servicio 

Sismológico Cubano (Catálogo de terremotos, 2014), se observa en la tabla 1.1 que no existe 

una correspondencia entre el valor obtenido para la ML, la Mc y la Mw . En todos los casos 

los valores mostrados corresponden al promedio de las magnitudes calculadas para la 

totalidad de las estaciones de la red. 

Teniendo en cuenta que los cálculos han sido hechos a través del análisis de la señal 

registrada, usando el mismo modelo regional de corteza, los mismos modelos de velocidades 

y las mismas tablas de viaje de las ondas del terremoto, es evidente que las discrepancias en 

los resultados se deben al error introducido en el marcaje de las amplitudes (A) en la fórmula 

de magnitud local, ya que este registro está afectado directamente por la respuesta en 

frecuencia del instrumento y se considera que para las fórmulas de magnitud por coda y por 

momento no se tienen en cuenta las amplitudes de las señales.  

El mismo error ha sido observado sistemáticamente en los resultados obtenidos a partir de 

las señales registradas por otras estaciones de diferentes redes (Priolo y otros, 2011; Priolo 

y otros, 2013). 

Tabla 1.1: Valores de magnitud promedio obtenidos para cuatro terremotos 
 

 

 

 

ML = log(A) + Qd(Δ). Ecuación para determinación de Magnitud local. 

ἙἍ ÁÌÏÇÔÃÏÄÁÂÒÃ. Ecuación para determinación de Magnitud por coda. 

Mw  = 2/3 (log M0 )+10,7. Ecuación para determinación de Magnitud por momento. 

Terremoto ML MC MW 

Terremoto 1 

Terremoto 2 

Terremoto 3 

Terremoto 4 

1,6 

1,1 

1,6 

1,6 

2,3 

2,1 

2,6 

2,6 

2,1 

2,2 

2,4 

2,5 
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donde a,  ὦὶ y c, son parámetros de atenuación y dispersión de ondas sísmicas y M0 es el 

momento sísmico. 

 

1.8.   Conclusiones parciales 

Después de haber hecho un estudio del sensor sísmico, a partir de sus propiedades físico-

mecánicas y de haber realizado un análisis crítico de los métodos de calibración existentes 

en la actualidad, se pueden expresar, como conclusiones parciales de este capítulo, las 

siguientes consideraciones: 

Á Los sensores sísmicos tienen una respuesta en función de la frecuencia y, en tal 

sentido, influyen sobre la señal que registran modificándola a su salida, por lo que es 

necesario conocer esta influencia para poder reconstruir el verdadero movimiento del 

suelo. 

Á Los métodos de calibración analizados proporcionan, en general, el valor puntual del 

módulo de amplitud y la fase a determinada frecuencia y no la curva de la respuesta 

en frecuencia en todo el rango de interés. Ningún método de calibración analizado 

simula las condiciones reales de trabajo de los sensores sísmicos. 

Á La construcción de sistemas de registro sismológico, a partir de tipos de sensores con 

características constructivas diferentes, contribuye a que no exista un método de 

calibración general que ofrezca resultados confiables y, de una manera estándar, que 

sea aplicable a todos los tipos de sensores en toda la banda de frecuencia. 

Á Existen errores en la determinación de las magnitudes de los terremotos calculadas 

mediante la medición de las amplitudes en la señal registrada, en relación con las 

magnitudes calculadas por otros métodos. Esto indica errores en las curvas de 

respuesta instrumental determinadas por los métodos de calibración analizados. 

Por todo lo anterior se propone un nuevo método que resuelva las deficiencias explicadas 

en este capítulo, cuyas características serán desarrolladas en los capítulos dos y tres. 
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CAPITULO 2. PROPUESTA DE MÉTODO DE CALIBRACIÓN 

MEDIANTE EL USO DE SEÑALES ESTOCÁSTICAS DE RUIDO 

BLANCO 

 

Para resolver las insuficiencias de los métodos de calibración explicadas en el capítulo 

anterior y corregir los errores introducidos en las fórmulas de análisis de los terremotos, se 

hizo necesario elaborar un nuevo método de calibración que simulara las condiciones de 

trabajo de los sismómetros y acelerómetros a través del uso de una señal estocástica de ruido 

blanco y un método ISIS no-paramétrico. 

En este capítulo se muestran las bases teóricas que conforman el método propuesto, a 

partir del análisis de los sistemas LTI y su interacción con señales estocásticas. 

 

2.1. Antecedentes 

El empleo de señales estocásticas para la identificación de las propiedades de un sistema 

constituye una técnica ampliamente usada en diferentes ramas de la ingeniería, entre las 

cuales destacan el control automático, a partir del análisis, diseño y proyección de esquemas 

de control para resolver problemas reales y en la modelación de un sistema o proceso real 

afectado por señales estocásticas (Pucheta y Sauchelli, 2012); en biomédica, para los 

estudios de electro-encefalogramas (EEGs), señales electro-miográficas (EMGs) y electro-

cardiográficas (ECGs), donde el análisis espectral se ha utilizado tanto en clínica como en 

investigación con el objetivo de clasificar los desórdenes neurológicos, musculares y 

cardíacos (Zhang y otros, 2004) y en telecomunicaciones, donde el análisis de los sistemas 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Juli%C3%A1n+Pucheta&search-alias=books&field-author=Juli%C3%A1n+Pucheta&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=V%C3%ADctor+Sauchelli&search-alias=books&field-author=V%C3%ADctor+Sauchelli&sort=relevancerank
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de comunicaciones, señales útiles y los ruidos que se introducen en estas, se pueden analizar 

desde el punto de vista de los procesos estocásticos (Miller y Childers, 2004). 

Por otra parte, los métodos ISIS son un conjunto de métodos experimentales, que permiten 

obtener el modelo de un sistema a partir de datos reales recogidos sobre este, mediante el 

diseño de uno o varios experimentos (Ljung, 1999). 

Estos se clasifican en no-paramétricos y paramétricos. Entre los primeros se destacan: el 

análisis de la respuesta transitoria, el análisis de la respuesta en frecuencia, el análisis de la 

correlación, el análisis espectral y el análisis de Fourier, etc.   

Sin embargo, a pesar que estos métodos ISIS han cobrado gran relevancia en diversas 

áreas del conocimiento donde se requiere de un modelo preciso para fines de análisis, 

predicción, simulación, diseño y control; se considera que, en el área de la instrumentación 

sismológica, no han sido empleados con suficiente profundidad y eficacia para la 

identificación de los sismómetros y acelerómetros como sistemas y por consiguiente, la 

obtención de sus parámetros de transferencia (Hanson y Westman, 2007).  

En este trabajo se presenta el uso del método análisis espectral para la obtención de la 

respuesta en frecuencia de los sensores sísmicos. Se describe un esquema que propone 

colocar el sensor sobre una plataforma móvil que se desliza sobre un colchón de aire y es 

movida por un vibrador. Todo el sistema es excitado mediante una señal de ruido blanco 

que garantiza una composición espectral uniforme. 

Se considera que la combinación de la simulación del movimiento del sensor, el uso de 

señales de ruido blanco y el uso de métodos ISIS, constituyen una novedad en el campo de 

la calibración de sensores sísmicos, aunque existen antecedentes de diseños de mesas 

vibratorias concebidas para su aplicación en otras esferas de la investigación científica, 

como simulación de vibraciones en estructuras de hormigón y patrones metrológicos de 

vibraciones (CEM, 2015). 
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En la figura 2.1 se observa un esquema en bloques que muestra la secuencia lógica de los 

pasos seguidos para la elaboración del método de calibración propuesto en este trabajo. 

Como puntos de partida se consideró que, como se demostró en el capítulo uno, los 

sismómetros y acelerómetros tienen características propias similares a las de un sistema LTI, 

además es posible generar señales estocásticas de ruido blanco, ecualizarlas y acotarlas 

mediante las herramientas de procesamiento de señales de Matlab (Pérez, 2005; Perutka, 

2011) y, finalmente, que el desplazamiento efectivo de los sensores puede ser medido con 

alta precisión mediante interferometría láser (Norgia y otros, 2001; Giuliani y otros, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Diagrama en bloques de los elementos que componen el método propuesto 
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2.2. El sensor sísmico como sistema LTI 
 

Anderson y Lee demuestran que el comportamiento de los sismómetros y acelerómetros 

se considera similar al de un sistema LTI (Anderson, 2013; Anderson y Lee, 2013), es decir 

que cumplen con las siguientes condiciones: 

ὣὸ = Ὕὥὼ ὸ ὥὼ ὸ  ὥὝὼ ὸ ὥὝὼ ὸ , linealidad. 

Ὕὼὸ ώὸ; entonces Ὕὼὸ Ὧ ώὸ Ὧ, invarianza en el tiempo. 

También se definen estos sistemas como estables porque, como se demostró en el capítulo 

anterior, las raíces del polinomio representado en la ecuación (1.11), son iguales a: 

 ‌ȟ  ‐  ‐ ‫  

Matemáticamente esto significa que la parte real de todos los polos de la respuesta en 

frecuencia de estos instrumentos están situados en la mitad izquierda del plano complejo, es 

decir su parte real es menor o igual que cero (Ogata, 2010). 

 

2.2.1.   Respuesta de un sistema LTI 

Para un sistema † de tipo LTI, tal que †‏ὸ Ὤὸȟ la respuesta ώὸ de este sistema a 

una entrada cualquiera ὼὸ se escribe de la forma: 

ώὸ ὼὸ Ὤzὸ ᷿ ὼ†Ὤὸ †Ὠ†                                                            (2.1) 

Esto se define como integral de convolución, donde Ὤὸ es la respuesta a impulso del 

sistema y lo caracteriza en el dominio del tiempo. Esto es posible porque, para cualquier 

función continua en ὸ, la función delta de Dirac permite escribir ὼὸ como: 

ὼὸ ᷿ ὼ†‏ὸ †Ὠ†                (2.2) 

En el dominio de la frecuencia, Ὤὸ se describe por su transformada de Fourier de la forma: 

ὌὪ ὊὬὸ  ᷿ ὬὸὩ Ὠὸ                                                                       (2.3) 

donde ὌὪ es la función de transferencia del sistema. 

si se cumple 

ώὸ ὼὸ Ὤzὸ                                                                                                         (2.4) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_%28an%C3%A1lisis_complejo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_transferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_transferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_complejo
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Entonces, de acuerdo a las propiedades de la transformada de Fourier aplicadas a un sistema 

LTI, se obtiene: 

ὣὪ ὌὪὢὪ                                                                                                           (2.5) 

 

2.3.    Análisis de las señales estocásticas  

Para identificar un proceso estocástico completo, se necesitaría saber la función de 

distribución de probabilidades en todo instante, condicionada a los tiempos anteriores y 

posteriores. Esto en la práctica es imposible de obtener, por tanto el análisis se reduce a 

determinar las propiedades estadísticas en instantes de tiempo dados. La mayoría de las 

propiedades de estos tipos de señales pueden resumirse en el dominio del tiempo en términos 

de medias como el valor esperado y en la auto-correlación o la auto-covarianza. 

De tal forma, para un proceso estocástico ὼὸ, se define la media o valor medio como 

una función determinística de la forma siguiente (Gallager, 2014): 

ά ὸ Ὁὼὸ                                (2.6) 

donde Ὁ es la esperanza matemática y ὼὸ  es la variable aleatoria obtenida observando el 

proceso ὼὸ en ὸ  ὸ. 

La función de auto-correlación del proceso ὼὸ como función de dos variables temporales 

ὸ y ὸ se define como: 

Ὑ ὸȟὸ Ὁὼὸὼὸ  ᷿ ᷿ ὼώὪ Ȣ ὼȟώὨὼὨώ                          (2.7) 

En este análisis se partió de considerar que la señal que sirvió como excitación al sistema 

es una señal de ruido blanco, que es un caso específico de señal estocástica estacionaria en 

sentido amplio (ESA) (Cha y Molinder, 2006).  

Para un proceso ESA, su auto-correlación depende de la diferencia de tiempos † ὸ ό, 

por tanto, teniendo en cuenta esta condición, se puede simplificar la ecuación de la función 

de auto-correlación de la forma: 

Ὑ † Ὁὼὸ  †ὼὸ Ὁὼὸὼὸ  †              (2.8) 
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Para el caso de dos señales estocásticas ὼὸ y ώὸ con funciones de auto-correlación 

Ὑ ὸȟό y Ὑ ὸȟό respectivamente, las funciones de correlación cruzada estarán dadas por: 

Ὑ ὸȟό Ὁὼὸὼό                             (2.9) 

Ὑ ὸȟό Ὁὼὸὼό                                                         (2.10) 

Si ὸ ό, las dos funciones de correlación cruzada coinciden y son iguales a las funciones 

de correlación de los procesos ὼὸ y ώὸ (Hajek, 2015). 

Ὑ ὸȟὸ  Ὑ ὸȟὸ ὅέὶὶ ὼὸȟώὸ Ὁὼὸȟώὸ            (2.11) 

 

2.4. Análisis temporal de la interacción de un sistema LTI con una señal ESA 

De acuerdo a las propiedades de los sistemas LTI, la media de la salida puede determinarse 

mediante la convolución de la entrada con la respuesta a impulso del sistema, todo esto en 

el dominio del tiempo, ver figura 2.2. 

ά ὸ Ὁώὸ Ὁ᷿ Ὤ†ὼὸ †Ὠ†                (2.12) 

Suponiendo que la media de ὼὸ es finita para todo ὸ y teniendo en cuenta que el sistema 

es estable, la ecuación (2.12) queda como: 

ά ὸ  ᷿ Ὤ†Ὁὼὸ †Ὠ†  ᷿ Ὤ†ά ὸ †Ὠ† Ὤὸ άz ὸ            (2.13) 

Como se cumple que ὼὸ es un proceso ESA, la media del proceso de entrada no depende 

del tiempo sino que es constante, de tal forma la media de la salida queda como: 

 ά  ά ᷿ Ὤ†Ὠ† Ὄπά                          (2.14) 

 
Figura 2.2: Sistema LTI excitado por señal estocástica en el dominio del tiempo 

 

La auto-correlación de la señal de salida en este caso se define como: 

Ὑ ὸȟό Ὁώὸώό Ὁ᷿ Ὤ† ὼὸ † Ὠ†᷿ Ὤ† ὼό † Ὠ†        (2.15) 
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Si el sistema es estable se puede simplificar (2.15) para obtener: 

Ὑ ὸȟό Ὑ † Ὤzὸ Ὤzό                                      (2.16) 

Siempre considerando las señales como ESA, la auto-correlación de la señal de salida se 

puede calcular como el producto de convolución de la señal de entrada con la respuesta a 

impulso en † y en ɀ†, de la forma: 

Ὑ †  ᷿ ᷿ Ὤ† Ὤ† Ὑ † † † Ὠ†Ὠ†  Ὑ † Ὤz† Ὤz †           (2.17) 

La conclusión más importante de estos desarrollos es que un sistema LTI estable excitado 

mediante una señal ESA ὼὸ, tendrá a su salida también una señal estocástica ώὸ con 

función de auto-correlación expresada en la ecuación (2.17). 

Teniendo en cuenta que las señales de entrada y salida del sistema son señales estocásticas, 

y que en general es difícil conocer la función de distribución de ώὸ, incluso cuando la 

función de distribución de ὼὸ está completamente especificada para Њ ὸ  Њ, es útil 

introducir el concepto de correlación cruzada en tanto relación entre dos señales que 

identifica cuanto de la señal de entrada hay en la de salida y viceversa además de la forma 

de relacionarlas, definida por la ecuación siguiente: 

Ὑ ὸȟό Ὁὼὸὣό Ὁὼὸ᷿ Ὤ† ὼό † Ὠ†           (2.18) 

Desarrollando (2.18) para un valor cuadrático medio finito en ὼὸ para cada instante de 

tiempo, 

Ὑ ὸȟό Ὤ† Ὁὼὸὼό † Ὠ† 

                 ᷿ Ὤ†Ὑ ὸȟό † Ὠ†  Ὑ ὸȟό Ὤzό             (2.19) 

Para la correlación cruzada salida entrada, intercambiando los términos correspondientes en 

(2.18) y (2.19) se obtiene por analogía la ecuación siguiente: 

Ὑ ὸȟό  Ὑ ὸȟό Ὤzὸ                             (2.20) 

Operando (2.16) con (2.20), se obtiene: 

Ὑ ὸȟό Ὑ ὸȟό Ὤzὸ                                (2.21) 
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De esta ecuación se deduce que la auto-correlación de la señal de salida Ὑ  del sistema se 

puede calcular mediante la convolución de la correlación cruzada Ὑ  entrada salida con la 

respuesta a impulso del sistema en ό. 

De forma análoga, operando (2.18) con (2.19), se obtiene,  

Ὑ ὸȟό Ὑ ὸȟό Ὤzό                                   (2.22) 

Para que el caso de señales estocásticas ESA, las ecuaciones (2.20), (2.21) y (2.22) quedan 

simplificadas como: 

Ὑ † Ὑ † Ὤz†                                                                             (2.23) 

Ὑ † Ὑ † Ὤz†                                                                            (2.24) 

Ὑ † Ὑ † Ὤz  †                                                   (2.25) 

La ecuación (2.23) es de mucha importancia pues se interpreta como que la correlación 

cruzada salida entrada Ὑ † es igual a la convolución de la función de autocorrelación de 

la entrada Ὑ † con la respuesta a impulso del sistema LTI. De tal forma queda determinada 

la función de distribución de ώὸ. 

 

2.5. Análisis en frecuencia de la interacción de un sistema LTI con una señal 

ESA 

Sin embargo, se está en presencia de señales estocásticas representadas en el dominio del 

tiempo que afectan un sistema LTI y el objetivo es determinar la respuesta en frecuencia del 

sistema, por lo que es evidente la necesidad de aplicar transformaciones de Fourier (Ogata, 

2010), ver figura 2.3. 

 
Figura 2.3: Sistema LTI excitado por señal estocástica en el dominio de la frecuencia 
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La caracterización de estas señales en el dominio de la frecuencia no es posible realizarla 

directamente a través de la transformada de Fourier de ambas señales, por cuanto se trata de 

magnitudes casuales de las cuales muchas no tienen representación como transformada. Si 

se analizan siempre procesos ESA y su transmisión a través de un sistema LTI, volviendo a 

la ecuación (2.5) y reinvirtiendo términos se define la respuesta a impulso de un sistema 

LTI como: 

Ὤ†  ᷿ ὌὪὩ Ὠ†                                        (2.26) 

igualmente, para procesos ESA se tiene que el valor cuadrático medio de la señal de salida 

ώὸ es constante de acuerdo a:  

Ὁȿὣȿ Ὑ π ᷿ ᷿ Ὤ† Ὤ† Ὑ † † Ὠ†Ὠ†                 (2.27) 

Operando (2.26) con (2.27) y haciendo † † †, se obtiene, 

Ὁȿώȿ  ὌὪὩ ὨὪὬ† Ὑ † † Ὠ†Ὠ† 

           ᷿ ὨὪὌὪ᷿ Ὠ†Ὤ† Ὡ ᷿ Ὑ †Ὡ Ὠ†                   (2.28) 

Para procesos aleatorios ESA existe una relación espectral temporal de acuerdo al teorema 

de Wiener-Khintchine, (Khintchine, 1934; Wiener, 1964), que establece que la función 

densidad espectral de potencia (PSD) y el promedio temporal de la función de auto-

correlación son pares transformados de Fourier definidos como: 

Ὓ Ὢ ᷿ Ὑ †Ὡ Ὠ†                                              (2.29) 

Ὑ † ᷿ Ὓ Ὢ Ὡ ὨὪ            

Si se define la variable Ὓ Ὢ como la transformada de Fourier de la función de auto-

correlación, entonces, 

Ὁȿώȿ  ᷿ ȿὌὪȿὛ ὪὨὪ                                     (2.30) 

Ὓ Ὢ es la PSD de la señal estocástica ὼὸ y significa que el valor medio o potencia media 

de la señal de salida de un sistema LTI es igual al área a lo largo de todas las frecuencias 
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del producto de la PSD de la entrada, multiplicado por el módulo al cuadrado de la respuesta 

en frecuencia del sistema. 

De esta forma es posible realizar el paso del dominio del tiempo al análisis de la señal en 

el dominio de la frecuencia para señales estocásticas continuas (Ulriksson, 1986). La PSD 

es la transformada de Fourier de la función de auto-correlación y, como esta es una 

transformación matemática bi-unívoca, se demuestra que la función de auto-correlación y 

la PSD contienen básicamente la misma información acerca de la señal y, por tanto, los 

análisis que se derivan de ella son válidos a los efectos de la determinación de la respuesta 

en frecuencia por cuanto Ὑ † representa el comportamiento de la señal estocástica en el 

dominio del tiempo y, de manera similar, Ὓ Ὢ en el dominio de la frecuencia (Wiener, 

1964). 

Aquí, para analizar la relación entre las densidades espectrales a la entrada y la salida de 

un sistema LTI para una señal ὼὸ, con una PSD denotada como Ὓ Ὢ a la entrada de un 

sistema LTI, con respuesta en frecuencia ὌὪ; la PSD denotada como Ὓ Ὢ 

correspondiente a la señal de salida ώὸ se puede definir, usando las ecuaciones (2.18) y 

(2.29) como: 

Ὓ Ὢ Ὑ †Ὡ Ὠ† 

            ᷿ ᷿ ᷿ Ὤ† Ὤ† Ὑ † † † Ὡ Ὠ†Ὠ†Ὠ†              (2.31) 

Considerando una nueva variable † † † †, Ὓ Ὢ queda como, 

Ὓ Ὢ  ᷿ ᷿ ᷿ Ὤ† Ὤ† Ὑ † Ὡ Ὡ Ὡ  Ὠ†Ὠ†Ὠ†         (2.32) 

Como: 

ὌὪ ᷿ Ὤ† Ὡ Ὠ†                                              (2.33) 

ὌᶻὪ ᷿ Ὤ† Ὡ Ὠ†                                                (2.34) 

Ὓ Ὢ ᷿ Ὑ † Ὡ Ὠ†                            (2.35) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Autocorrelaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica_un%C3%ADvoca&action=edit&redlink=1
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Entonces se define que, 

Ὓ Ὢ  ȿὌὪȿὛ Ὢ                                               (2.36) 

La conclusión más importante es que el módulo al cuadrado de la respuesta en frecuencia 

del sistema LTI es igual al cociente entre las funciones PSD de la salida Ὓ Ὢ entre la 

entrada Ὓ Ὢ. En el proceso se pierde la información de la fase. 

ȿὌὪȿ                                            (2.37) 

 

2.6. Determinación de la respuesta en frecuencia de los sensores sísmicos 

La determinación de la respuesta a frecuencia de los sensores, de acuerdo al esquema 

propuesto en este trabajo, parte de considerar una señal de entrada conocida ὼὸ, medida 

con un interferómetro láser (Diez, 2014), figura 2.4. 

Como sucede en el dominio del tiempo, es difícil caracterizar la señal de salida ώὸ aun 

conociendo la distribución de la señal de entrada. Lo mismo sucede con la PSD Ὓ Ὢ, por 

lo tanto, de acuerdo a Wiener-Khintchine se definen las densidades espectrales de potencia 

cruzadas como: 

Ὓ Ὢ ᷿ Ὑ †Ὡ Ὠ†                                                       (2.38) 

Ὓ Ὢ ᷿ Ὑ †Ὡ Ὠ†                                              (2.39) 

 
Figura 2.4: Esquema en bloques de las señales usadas en la mesa de calibración y principales 

señales 
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De tal forma, las densidades espectrales entrada-salida y salida-entrada de una señal 

estocástica ώὸ que resulta ser la salida de un sistema LTI excitado por otra señal 

estocástica ὼὸ, puede ser determinada de acuerdo a: 

Ὓ Ὢ  Ὓ ὪὌᶻὪ                                            (2.40) 

Ὓ Ὢ  Ὓ ὪὌὪ                                                         (2.41) 

La ecuación (2.41) puede ser reescrita como: 

ὌὪ                                       (2.42) 

La ecuación (2.42) es de particular importancia porque define la respuesta en frecuencia 

como el cociente de la función PSD cruzada salida-entrada y la función de PSD de la señal 

de entrada (Van den Hof y Bombois, 2004; Oppenheim y Schaffer, 2009).  

 

2.7. La generación del ruido blanco para la excitación de la mesa de calibración 

En el método propuesto el principal problema de la generación, amplificación y 

transmisión de la señal de ruido blanco, suponiendo que esta se genera desde una 

computadora a partir de instrucciones de Matlab, que pasa a través de la salida de su tarjeta 

de audio y de acuerdo al esquema que se observa en la figura 2.5, es que entre la señal 

generada y la que llega al sensor cuyo desplazamiento efectivo es medido mediante el 

interferómetro láser, existe una serie de elementos electro-mecánicos que la interfieren y 

modifican; por lo tanto no es posible asegurar de antemano que el sensor sea excitado con 

una señal de ruido blanco.   

Para resolver este problema la solución que se adoptó se dividió en dos partes, 

primeramente se analizaron todos los elementos intermedios que intervienen en la 

transmisión de la señal y la identificación de sus influencias, para poder efectuar las 

correcciones necesarias y luego se segmentó el ancho de banda de registro de los sensores 

sísmicos de acuerdo a las clasificaciones existentes de cortos, medios períodos, banda ancha 

y acelerómetros. 
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En este sentido, se analizaron y modificaron algunos elementos en el esquema propuesto 

que se detallan a continuación. Para esto se siguió la lógica del flujo de la señal mostrada en 

la figura 2.5. Las respuestas en frecuencia del resto de los elementos fueron obtenidas de la 

documentación técnica recibida de los respectivos fabricantes. 

 
Figura 2.5: Esquema en bloques del flujo de la señal de ruido blanco 

 

 

2.7.1. Análisis de la respuesta en frecuencia de la tarjeta de sonido 

 

Como se explicó anteriormente, toda la banda de frecuencia en que trabajan los sensores 

sísmicos se extiende fundamentalmente desde cero Hz hasta 200 Hz, por lo cual las tarjetas 

de sonido tradicionales con amplificadores y filtros optimizados para la banda de audio no 

cumplen con los requerimientos frecuenciales de este método. En este caso, se analizó la 

documentación técnica y se observó que el fabricante garantiza que la respuesta en 

frecuencia de la tarjeta “Sound-Blaster Sigma-Delta Crystal CS4231” se considere plana 

entre los valores de 20-20000 Hz (Crystal Semiconductors, 1994). Teniendo en cuenta estos 

datos se optó por la modificación de la tarjeta cuyo esquema en bloques interno se muestra 

en la figura 2.6.   

Concretamente, si se analiza el circuito integrado Crystal CS4231 que corresponde al 

convertidor digital analógico de esta tarjeta, se observa que los terminales 40 y 41 

corresponden a las salidas de señal analógica, limitadas a través de un filtro pasa-alto 

formado por un condensador de 1 ‘F y una resistencia de 470 ɱ, con una frecuencia de corte 

efectiva de  23 Hz y correspondiente a la banda de audio. (Anexo B1). 
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Eliminando este filtro, y tomando la señal directamente de la salida del convertidor Sigma-

Delta, se observó que la banda de frecuencia puede ser extendida hasta cero Hz, con el 

inconveniente de que la señal presentó un offset de voltaje de DC, medido 

experimentalmente, de 2,1 V. 

 
Figura 2.6: Esquema en bloques de la tarjeta de audio modificada Sigma-Delta Crystal 

CS4231 

 

Sin embargo, aprovechando la posibilidad que tiene este circuito de ofrecer, a través del 

terminal 32, una señal de voltaje de referencia de 2.1 V, se diseñó un esquema que, mediante 

el amplificador operacional INA103, reporta la señal a la salida a un valor de offset nulo, 

como se observa en el anexo B1. De esta forma se resolvió experimentalmente el problema 

de la extensión de la respuesta en frecuencia de la tarjeta y se obtuvo una señal de ruido 

blanco a su salida sin limitaciones de frecuencia y amplitud además de con un offset cero. 

La introducción de este amplificador como un elemento adicional a los ya descritos hace 

necesario analizar su propia respuesta en frecuencia. En el anexo B2 se muestran las curvas 

de respuesta para este tipo de amplificador operacional obtenidas de la documentación 

técnica, donde es evidente que la respuesta es plana hasta más allá de los 400 kHz, por lo 

cual se consideró que no ejerce ninguna influencia sobre la señal que proviene de 

convertidor D/A y, por lo tanto, su inclusión no afecta significativamente a la señal de ruido 

blanco generada. 

 

2.7.2. Análisis de la respuesta en frecuencia del amplificador de potencia 

 

La diferencia entre el nivel de señal entregado por la tarjeta Sigma-Delta Crystal CS4231 

y el necesario para el funcionamiento de los vibradores es compensada mediante la 
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introducción del amplificador APS-124. Consiste en cuatro módulos de potencia y un 

módulo de entrada que contiene los amplificadores de señal, los elementos que monitorean 

la corriente de salida y las protecciones.  

Aquí el análisis de la respuesta en frecuencia de este elemento se basó fundamentalmente 

en la documentación técnica obtenida del fabricante para este tipo de amplificador de 

propósito específico, diseñado para operar específicamente a frecuencias muy bajas. De 

acuerdo con la hoja técnica suministrada por APS Dynamics, Inc, una de sus características 

fundamentales es que su respuesta en frecuencia resulta ser plana en el intervalo de cero Hz 

hasta dos kHz y excede notablemente el rango de frecuencias de las señales sísmicas. 

Teniendo en cuenta estos elementos se consideró que su inclusión en el esquema propuesto 

no ejerce influencia sobre la señal de ruido blanco desde el punto de vista de la frecuencia, 

y garantiza los niveles de señales necesarios para la excitación de los vibradores. 

 

2.7.3. Análisis de la respuesta en frecuencia de los vibradores 

El siguiente elemento a considerar es el vibrador, este se encarga de convertir las señales 

eléctricas que recibe en vibraciones mecánicas para posteriormente mover la estructura que 

soporta los sensores. En el método propuesto se usan dos vibradores distintos, el APS 

Perma-Dyne 120S y el APS Perma-Dyne 113B, en función de sus características y del tipo 

de sensor que se desee calibrar. Estos vibradores, al incorporar en su construcción 

transductores electromagnéticos y mecánicos, introducen su propia respuesta en frecuencia, 

la que incide y modifica la respuesta general del sistema (Vrcelj y otros, 2006).  

La documentación técnica de estos componentes es extremadamente limitada. Para 

resolver este problema se realizó un trabajo de ingeniería inversa que permitió reunir 

elementos técnicos para desarrollar el análisis teórico del principio de funcionamiento de 

los vibradores y determinar las ecuaciones que definen sus respuestas en frecuencia. 
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A los efectos del análisis matemático se tomó como referencia el vibrador APS Perma-

Dyne 120S porque los razonamientos, las simplificaciones y las soluciones finales son 

perfectamente aplicables al otro modelo usado. (Anexo B3). 

En la figura 2.7a se definió un modelo físico del vibrador donde Ma  representa el efecto 

de la masa de la armazón del vibrador, Xa(t)  la posición de la armadura en el instante de 

tiempo t, Mb el efecto de la masa del cuerpo del vibrador, Kb el aislamiento provocado por 

los muelles de suspensión, Cb el aislamiento relacionado con la constante de 

amortiguamiento, Xb(t) la posición del cuerpo del vibrador en el instante de tiempo t, Mc el 

efecto de la masa de la bobina del vibrador, Kc el coeficiente de elasticidad los muelles de 

suspensión de la bobina, Cc la constante de amortiguamiento introducida por la bobina, 

Xc(t) la posición de la bobina del vibrador en un instante de tiempo, f(t) la fuerza axial del 

vibrador, Kf el coeficiente de alongamiento del vibrador y Cf  el amortiguamiento asociado 

al vibrador. 

Como esta aproximación resulta sumamente complicada y no práctica, se realizaron las 

siguientes simplificaciones: 

Á Se omitieron en el análisis matemático los parámetros Cb y Kb, garantizando un 

acoplamiento adecuado entre el cuerpo del vibrador y el basamento. Considerando 

la masa, de este último, suficientemente grande fue posible, además, despreciar el 

efecto de Mb, en tanto el cuerpo del vibrador y el del basamento se consideran como 

uno solo y el efecto de las vibraciones disminuye a valores cercanos a cero. 

Á Se despreciaron los efectos de Cc y Kc, esto fue posible porque el rango de 

frecuencias de vibración está muy por debajo de la frecuencia de resonancia del 

cuerpo de la bobina y la armazón. En este caso, se consideró Ma y Mc como un único 

cuerpo y como Mc es muchas veces menor que Ma, se usó solamente este último. 

Finalmente, la carga externa Mi se consideró como un único cuerpo, en conjunto con la 

armazón Ma, y se renombró a este conjunto como Ma = Ma + Mi. 
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A partir de estas simplificaciones se redujo el esquema anterior a el que se muestra en la 

figura 2.7b, donde Ma representa la masa de la armazón, Xa(t) es la posición de la armazón 

en un instante de tiempo t, Kf es el coeficiente de alongamiento del vibrador, Cf es el 

amortiguamiento asociado al vibrador y f(t) es la fuerza axial del vibrador. 

           
Figuras 2.7a y 2.7b: Modelos físico general y simplificado del vibrador electromagnético 

 

El vibrador es también un sistema donde se conjugan sistemas mecánicos y eléctricos, los 

elementos de interacción eléctrica están referidos, fundamentalmente, a la bobina. En este 

análisis se consideró como un transformador con las siguientes características, ver figura 

2.8: 

Á En la dirección principal convierte la señal de voltaje (diferencia de potencial) e(t) 

en una fuerza axial f(t) a través de la constante de transformación directa k1, luego 

mediante sus partes físicas el vibrador transforma la fuerza f(t) en un movimiento 

Xa(t) del cuerpo de la armazón. 

Á En la dirección inversa, a través del coeficiente k2, la velocidad de la armazón del 

vibrador  se transforma en un voltaje inverso eb(t). 

Aquí aparecen otras variables: e(t) es la fuente de voltaje, eb(t) es el voltaje de reacción 

inverso, ia(t) es la corriente del circuito de la armazón, La representa el efecto inductivo 
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de la armazón, mientras Ra representa el efecto resistivo de la armazón y T (k1, k2) es 

el circuito equivalente del transformador (coeficientes directo e inverso).   

 
Figura 2.8: Modelo eléctrico del vibrador electromagnético 

Una vez definidos los modelos físico-mecánicos y eléctricos del vibrador, se unificaron 

las ecuaciones que rigen el comportamiento de todo este sistema. 

ừ
ỬỬ
Ừ

ỬỬ
ứ Ὢὸ ὯρȢ

Ὡὦὸ ὯςȢ

Ὢὸ ὓὥȢ ὅὪȢ ὑὪȢὢὥὸ

Ὡὸ ὒὥȢ ὙὥȢὭὥὸ Ὡὦὸ

                                 (2.43)                                                      

Para una mejor aproximación, se definen algunas variables de estado como ὢρ ὢὥὸ, 

ὢς , ὢσ Ὥὥὸ, ό Ὡὸ y ώ ὢρ. Sustituyéndolas en el sistema de ecuaciones 

anterior y ordenándolas en forma matricial se obtiene: 

ụ
Ụ
Ụ
Ụ
ợ

Ứ
ủ
ủ
ủ
Ủ π ρ π

π

Ȣ
ὢρ
ὢς
ὢσ

π
πȢό                                                          (2.44)                                            

ώ ρ πȢ
ὢρ
ὢς

πȢό                                                                                               (2.45)          

aplicando la transformada de Laplace, se escribe:                                                                                                

ὩὸᴼὉί
ὭὥὸᴼὍὥί
ὢὥὸᴼὢὥί

                                                                

el sistema de ecuaciones queda finalmente de la forma siguiente: 
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Ὁί ὙὥȢὍὥί ίȢὒὥȢὍὥί ίȢὯςȢὢὥί

ὯρὍὥί ίȢὓὥȢὢὥί ίȢὅὪȢὢὥί ὑὪȢὢὥί
                                  (2.46)                            

Finalmente la relación entre la entrada y la salida se expresa mediante la ecuación: 

Ȣ Ȣ

Ȣ
Ȣ Ȣ

Ȣ
Ȣ
Ȣ Ȣ Ȣ

Ȣ
Ȣ

                                            (2.47)                                  

Sustituyendo los valores que da el fabricante para este tipo de vibrador: 

ὓὥ ὓὥ ὓ ςȟςχὑὫ; ὓ ςςȟχὑὫ; Ὑ ρȟφ  ὕὬά; ὑὪ ψψὔȾάά; ὒ

πȟππς Ὄ; ὅ πȟτ; ὑ υπὑὔȾάά. 

Se obtuvieron las curvas de respuesta en frecuencia, que se muestran en la figura 2.9, para 

diferentes pesos, incluyendo el de la cajuela móvil de la mesa de calibración. 

 
Figura 2.9: Función de transferencia del vibrador para diferentes valores de carga 

 

Las conclusiones fundamentales que se obtienen del análisis de la figura 2.9 son, 

primeramente, que las curvas de respuesta en frecuencia del vibrador son planas desde cero 

Hz hasta un valor de aproximadamente 40 Hz y, a esto se añade, que la forma de curva no 

depende del peso de la armadura del vibrador, añadiéndole el peso de la cajuela móvil y del 

sismómetro que se coloca encima de esta. En este caso, para el análisis general de la 

respuesta en frecuencia, se seleccionó la curva que corresponde a un peso de siete 
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kilogramos, tomando en cuenta el dato experimental que confirma que el peso de la mayoría 

de los sismómetros modernos oscila entre cuatro y diez kilogramos. 

 

2.7.4. Solución propuesta para la generación de las señales de ruido blanco 

De acuerdo a los análisis anteriores se concluyó que, de los elementos que conforman el 

canal de medición, solamente la tarjeta de sonido y los vibradores tienen una influencia 

representativa sobre la señal de ruido blanco generada por Matlab. Esto es posible porque 

las respuestas en frecuencia del amplificador de potencia resulta ser planas en el rango de 

frecuencias deseado y que el efecto de la mesa como elemento electro mecánico puede ser 

asumida como el aumento de la masa asociada a la parte móvil del vibrador. 

Otro paso en la estrategia para la solución del problema consistió en dividir el ancho de 

banda total de la señal sísmica en varios rangos de frecuencia de ecualización, teniendo en 

cuenta las diferentes frecuencias en que trabajan los sensores sísmicos y su subdivisión de 

la forma: 

Á Sismómetros de período corto: 1 Hz—100 Hz. 

Á Sismómetros de período medio: 0,05 Hz—30 Hz. 

Á Sismómetros de banda ancha: 0,001 Hz—30 Hz. 

Á Acelerómetros: 0,001 Hz—200 Hz. 

De acuerdo a esta división y reanalizando la figura 2.9, se concluyó que, para garantizar 

la correcta ecualización de la señal de ruido blanco generada, solamente fue necesario 

corregir la curva correspondiente a la respuesta en frecuencia a partir de 30 Hz, para el caso 

en que se efectúe la calibración de los sismómetros de corto período y en sentido general 

para los acelerómetros. En función del rango de trabajo de cada sensor se cambió la 
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estructura de los ficheros de ruido blanco necesarios, específicamente las frecuencias de 

corte de los filtros empleados, la amplitud de la señal y la duración del fichero de señal.  

Como regla se observó una relación de 300:1 entre la duración del fichero de ruido blanco 

generado y el período del sensor. De esta forma se garantizó en cada caso una señal rica y 

con persistencia para excitar al sistema en todos los casos y en todos los modos. 

Para ecualizar la señal se generaron filtros que permitieron recuperar las componentes de 

frecuencia de la señal eliminada o atenuada por el vibrador. Los requisitos para los filtros 

propuestos en cada caso fueron ganancia constante en la banda de paso, atenuación con 

tendencia a infinito en la banda de rechazo y banda de transición de ancho nulo.  

Como estos requisitos corresponden a un filtro ideal y en la práctica son imposibles de 

obtener, se usó el polinomio de Chebyshev, descartando el de Butterwoth, debido a que los 

filtros diseñados usando el polinomio de Chebishev tienen mayor eficiencia para el mismo 

número de polos, en comparación con Butterworth y además su caída en la zona de 

transición en más abrupta. 

Los filtros se programaron de acuerdo a las herramientas de tratamiento de señales de 

Matlab, específicamente las correspondientes al diseño de filtros IIR. A partir de un filtro 

analógico diseñado con las frecuencias de corte, rizado y ganancia adecuados, se generó un 

filtro digital pasa bajo prototipo, mediante el método de transformación bi-linear y a partir 

de este el correspondiente filtro pasa alto. 

Para garantizar la blancura del ruido, teniendo en cuenta que por definición el ruido blanco 

tiene su energía distribuida en todas las frecuencias posibles y un ancho de banda infinito, 

por lo que se requiere una frecuencia de muestreo infinita para muestrearlo (en este caso 

simularlo) lo que es imposible, se escogió una frecuencia de muestreo para la generación de 

los ficheros de ruido 100 veces mayor que el ancho de banda de trabajo de los sensores 

sísmicos en cada caso.  
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De esta forma, desde el punto de vista del ancho de banda en que operan estos sensores, 

la frecuencia de muestreo usada puede considerarse como infinita y por tanto este tipo de 

señal de excitación puede ser considerado como ruido blanco.   

No obstante estos resultados, a partir de las instrucciones de Matlab, rand y randn, se 

generaron estas señales, y se observaron resultados coherentes mediante el uso de una 

prueba estadística de blancura de ruido, (prueba de Box-Cox) que generó un estadístico de 

Chi-Cuadrado y que permitió, para un nivel de confianza de 95 %, estimar, desde el punto 

de vista estadístico, la blancura de ruido necesario para esta señal. 

La frecuencia de muestreo seleccionada de 1 kHz permitió, además, cumplir con 

requerimientos específicos de la tarjeta de sonido Sigma-Delta Crystal CS4231, para 

mejorar la relación señal-ruido. El anexo B4 muestra un ejemplo de señal generada para la 

calibración de un sensor de corto período. Se observa en color verde la señal original 

muestreada a 500 Hz, mientras en negro se presenta la señal final re-muestreada a 1 kHz y 

adecuada en los extremos de la banda de interés. De igual modo en el anexo B5 se observan 

los espectros correspondientes a esas señales. 

A partir del tratamiento de la señal inicial generada en Matlab mediante los 

procedimientos descritos y el uso de filtros de ecualización, se garantizó que para cada una 

de las bandas de frecuencia correspondientes a los rangos de operación de cada instrumento, 

se obtuviera una señal de ruido que contuviera todas las componentes de frecuencia durante 

un tiempo suficiente para ser considerada a todos los efectos como ruido blanco. (Anexo 

B6). 

 

2.8. Conclusiones parciales 

Se puede concluir afirmando que el método que se propone es válido teóricamente y es 

capaz de garantizar la obtención de la respuesta en frecuencia de estos instrumentos con un 

grado de precisión mayor, con el objetivo de resolver los problemas planteados en el 

capítulo anterior. Esto es posible porque: 
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Á El método se sustenta en el modelo obtenido a partir del uso de una técnica ISIS no-

paramétrica, el análisis espectral, que consiste en la determinación de la función de 

transferencia de un sistema LTI excitado con una señal estocástica. 

Á El uso de señales estocásticas de ruido ESA para la determinación de la respuesta en 

frecuencia de los sensores sísmicos es posible. Los análisis realizados y las 

principales ecuaciones determinadas permiten el cálculo de esta respuesta en este 

tipo de sistema a partir de las PSD de las señales estocásticas y su interacción con el 

sistema LTI. 

Á Es posible la creación de ficheros de ruido blanco ecualizados, específicos para cada 

rango de frecuencia y garantizar que la señal de ruido generada pueda considerarse 

como ruido blanco. 

No obstante estos resultados, para aplicar y validar el método que se propone es necesario 

desarrollar una infraestructura, desde el punto de vista tecnológico, que permita de forma 

experimental probar todos los procedimientos descritos arriba. Al diseño de este dispositivo 

llamado mesa de calibración está dedicado el capítulo tres de este informe, donde se 

abordarán criterios técnicos y de diseño que complementan la base teórica del método. 
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CAPITULO 3. DISEÑO DEL DISPOSITIVO PARA APLICAR EL 

MÉTODO PROPUESTO  

 

Numerosos diseños de mesas vibratorias han sido realizados en los últimos años. Severn y 

Yang describen algunas de estas y su aplicación a diferentes ramas de la ingeniería sísmica, 

en casi todos los casos enfocadas en el estudio de la respuesta de diferentes estructuras 

constructivas ante la ocurrencia de un sismo y en la modelación de la interacción suelo-

estructura (Severn y Yang, 2011). Ji describe los daños generales a escala natural en edificios 

(Ji y otros, 2011), mientras que Tomaževič y Gams enfatizan en la modelación del efecto 

sísmico en edificios de ladrillos (Tomaževič y Gams, 2012). 

Barnes realiza un modelado de la interacción suelo-estructura de forma general en edificios 

usando una mesa vibratoria (Barnes, 2012), particularizando Xiao, Hartman y Magliulo en 

diferentes tipologías constructivas (Xiao y Hartman, 2014; Magliulo y otros, 2014), mientras 

que Wartman, Seed, Bray y Ling describen el efecto del sitio para diferentes tipos de suelo 

(Wartman, Seed y Bray, 2005; Ling y otros, 2009). 

Se hace necesario indicar que todos estos diseños, aunque sirven para simulaciones de 

terremotos y su efecto en las edificaciones no están diseñados para la simulación de 

movimiento del terreno con la precisión necesaria para realizar la calibración de los sensores 

sísmicos (Wielandt, 2002). 

Por otra parte, el análisis detallado de la estructura de varias mesas vibratorias diseñadas 

para calibración de sensores, por ejemplo la diseñada por Wielandt en colaboración con la 

empresa alemana Lennartz Electronics, permitió llegar a la conclusión de que no era posible 

utilizar estos diseños para aplicar el método propuesto, debido a las características y 

limitaciones de estos dispositivos, explicadas en documentos técnicos revisados de este 

fabricante (Lennartz Electronics, 2015).    
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Esta situación hizo necesario una nueva concepción de diseño que permitiera aplicar el 

método propuesto en el capítulo anterior. 

En este capítulo se presenta el diseño de una mesa de calibración basado en un esquema 

diferente, que tiene como elementos fundamentales una estructura mecánica de tamaño 

razonablemente pequeño, con la posibilidad de ser usada para calibrar todos los modelos de 

sensores y el uso de un “colchón” de aire entre las partes móvil y fija de la mesa, con el 

objetivo de reducir el rozamiento y poder generar y aplicar señales de muy baja frecuencia 

y amplitud.  

Las soluciones tecnológicas a los problemas planteados durante el diseño incluyen la 

interacción entre elementos, equipos y sistemas construidos por fabricantes especializados 

en sus respectivas áreas, con otros diseñados específicamente durante el desarrollo del 

trabajo.  

En este sentido los aportes prácticos que se destacan son el diseño de las partes mecánicas 

de la mesa de calibración, la concepción de una tarjeta de adquisición de datos para la 

digitalización de las señales provenientes del sensor láser, así como la concepción de los 

algoritmos y la programación de estos para la elaboración de los datos registrados. (Anexo 

C1). 

 

3.1. Estructura mecánica 

La estructura mecánica fue concebida en dos partes fundamentales, una parte fija acoplada 

a una estructura de hormigón armado suficientemente pesada que permita despreciar el 

efecto de inclinación sobre los sismómetros, y otra móvil donde se coloca el sensor y que 

se desliza sobre la primera.  

En la instrumentación sísmica moderna, todos los sismómetros poseen, internamente, 

sensores que registran movimientos en la componente vertical (Z) y otros dos en las 

horizontales (N/S) y (E/W). En el primer caso, se optó por un esquema de excitación directo, 
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anexo C2, en el cual es colocado el sismómetro sobre el vibrador sin estructuras intermedias; 

en el caso de los sensores horizontales, se usa el esquema de plataforma móvil sobre capa 

de aire intermedia. (Anexo C3). 

En general, la estructura consiste en una viga de acero fabricada de aleación “invar” 

(aleación de hierro (64%) y níquel (36%) con muy poco carbono y algo de cromo), con una 

superficie pulida que disminuye el rozamiento y con un coeficiente de expansión térmico 

bajo, soportada sobre dos mini pedestales de duraluminio reforzado con pernos de acero. 

(Anexo C4a, b, c, d, e y f). Todo este conjunto está apoyado sobre una plataforma que 

además, contiene los elementos de sujeción para los vibradores verticales y horizontales y 

otros dispositivos mecánicos para la guía y el ajuste del sensor láser de posicionamiento, 

inyección de aire comprimido bajo presión, conexiones eléctricas, etc. 

Así se logró una estructura principal robusta que sostiene el resto de los elementos de la 

mesa de calibración, en particular, la parte móvil que se desliza sobre la parte fija a través 

de una película de aire comprimido y cuyo diseño será explicado a continuación. 

Esta concepción de diseño permite la aplicación del método propuesto, debido a que se 

puede simular el movimiento del terreno a que es sometido el sensor sísmico durante sus 

condiciones de trabajo. Esto constituye uno de los requisitos planteados inicialmente con el 

objetivo de obtener una aproximación más real al problema de la calibración de estos 

sensores, para aumentar la precisión de la determinación de la respuesta en frecuencia de 

estos. 

 

3.1.1. El colchón de aire y la reducción del rozamiento 

Para comprender mejor el funcionamiento del colchón de aire es necesario explicar que, 

de acuerdo a Reynolds, un fluido funciona como separador de dos superficies sólidas 

siempre y cuando esté sometido a una presión determinada, en caso contrario, cualquier 

peso aplicado sobre cualquiera de las superficies, provocará el escurrimiento del mismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
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(Reynolds, 1883). Considerando un bloque que se apoya sobre una superficie de área ὃ, 

sometido a una carga ὡ, separados por un fluido mantenido bajo una presión constante ὴ, 

figura 3.1.  

 
Figura 3.1: Esquema de principio para explicar las ecuaciones de fluido dinámica 

Las ecuaciones de Reynolds y Poiseuille (Reynolds, 1883) definen los límites en los cuales 

esta película de fluido no perderá su posición de acuerdo a: 

ὡ ὴὃ                                                                                                        (3.1)                                          

En  caso que p no sea constante en cada punto del área, el elemento ‏ὃ, soporta la carga 

 :ὡ, según la expresión‏

ὡ‏ ὴ‏ὃ                                                                                                   (3.2)                                           

ὡ ὴ᷿Ὠὃ                                                                                        (3.3)                                                     

Estas consideraciones conducen a la relación que caracteriza a un fluido que pasa entre 

dos superficies paralelas entre sí, denominado régimen de Poiseuille, de la forma: 

ή                                                       (3.4)                                                      

donde ὴ ὴ  es la diferencia de presión, ὲ es la viscosidad, ὰ es la longitud de la película 

de fluido y Ὤ representa el espesor de esta. 

En la práctica, sin embargo, esta solución genera una capa intermedia con capacidad 

limitada para soportar pesos considerables, considerando que debe ser mantenida la 

capacidad de disminución del rozamiento constante, no obstante el aumento o disminución 

de la carga (Crowe y otros, 2009). 
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Considerando las superficies paralelas lo suficientemente largas para despreciar el flujo 

en la dirección vertical, se puede expresar la carga soportada en la dirección z, como: 

ὡ ς ὰȾς ὢ ρ  ὴ ὰȾς                                                                   (3.5)                                      

El uso de capilares y orificios para la inyección del fluido lubrificante, a presión constante 

es la solución más empleada para aumentar la capacidad de carga de estos dispositivos, sin 

excesivas complejidades de diseño mecánico (Bonner, 2012). 

La ecuación de Poiseulli para este caso queda de la forma siguiente: 

ή                                                                          (3.6)                                 

El uso del aire como fluido presenta ventajas con respecto a las películas de aceite u otro 

material similar usado. El principio físico es idéntico al descrito arriba, solamente se debe 

tener en cuenta que, la menor viscosidad del aire respecto al aceite, provoca presiones 

menores y, por tanto, menor capacidad de carga (Crowe y otros, 2009). 

Desarrolladas estas ecuaciones para una carga de 20 kilogramos, los resultados prácticos 

mostraron que el uso de un colchón a base de aire comprimido cumple con suficiente 

precisión los requerimientos de diseño. 

 

3.1.2. El diseño práctico 

En el trabajo propuesto se usaron las propiedades de dinámica de fluidos explicadas 

anteriormente, y se logró diseñar una plataforma móvil en forma de caja rectangular hueca, 

con una determinada estructura de orificios externos y conductos capilares internos que 

permiten que el aire inyectado a presión fluya entre las paredes internas de esta y la guía 

base, separadas a razón de un milímetro entre ellas, y esto posibilita el movimiento relativo 

entre las partes fija y móvil de la mesa de calibración, inmóviles en condiciones de 

disminución de la presión de aire. 
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Esta caja formada, a su vez, por dos piezas, una en forma de “U” y otra como tapa que 

completa la forma rectangular, soporta la placa donde se colocan los sensores sometidos al 

procedimiento de calibración. (Anexos C5 y C6). Existen cinco orificios de salida en la parte 

inferior de la cajuela, en tanto otros cinco se encuentran en la tapa, además de dos ranuras 

longitudinales que permiten la creación de una capa de aire uniforme a lo largo de toda la 

sección. 

Aplicando las ecuaciones explicadas con anterioridad y específicamente la ecuación (3.6), 

se observó que, inyectando aire comprimido a una presión de 2,5 atmósferas, se genera una 

capa de aire suficiente para soportar una carga efectiva de 20 kilogramos en la parte superior 

de la cajuela; lo que minimiza el rozamiento entre ambas. 

Esta solución tecnológica permitió obtener una superficie deslizante entre las partes móvil 

y fija de la mesa de calibración que redujo el rozamiento entre estas de manera eficiente. De 

esta forma se pudo considerar a la cajuela móvil en conjunto con el vibrador, para cumplir 

con los requerimientos teóricos explicados en el capítulo dos con relación al análisis en 

frecuencia y la posterior generación del ruido blanco ecualizado y filtrado. El valor de 20 

kilogramos se asumió por exceso, siendo este peso superior al de la mayoría de los 

sismómetros modernos y, de esta forma, se garantizó un margen de operación que permitiera 

calibrar todos los sensores. 

 

3.1.3. Límites físicos de la mesa vibratoria 
 

Este diseño tiene, lógicamente, limitaciones en la distancia de recorrido máximo que puede 

lograrse con el dispositivo y están definidos por una sumatoria que agrupa el máximo valor 

de desplazamiento que puede obtenerse de los vibradores utilizados, la mayor distancia 

efectiva que puede ser medida con los sensores láser para medición del desplazamiento de 

los sismómetros y las dimensiones físicas de la mesa de calibración, así como las 
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aceleraciones máximas que sin provocar saturaciones electro-mecánicas en los sensores ni 

oscilaciones en la estructura mecánica puedan ser impuestas al sistema. 

En el anexo C7 se muestran graficadas las curvas de aceleración desplazamiento en función 

de la frecuencia, calculadas teniendo en cuenta los elementos antes expuestos.   

 

3.2. El sensor láser de medición de desplazamiento 

Para la medición del desplazamiento efectivo de los sensores se propuso el uso de un 

interferómetro láser debido a la alta precisión y robustez que presenta. En este caso fue 

seleccionado el modelo LDS-3000 (Optodyne, 2005) que es un sensor láser del tipo Laser 

Doppler Displacement Meter (LDDM) que funciona bajo el principio de la reflexión-

interferencia de las ondas luminosas. 

El LDDM utiliza este principio a través de un dispositivo electro-óptico que detecta el 

desplazamiento Doppler de la frecuencia del láser causado por un blanco en movimiento, 

para medir el desplazamiento con un alto grado de precisión. Su construcción, de acuerdo 

con Shu, es más simple, menos costosa, más robusta y más fácil de usar que un 

interferómetro convencional (Shu y otros, 1998).  

ὼ ὲ                  (3.7) 

donde ὼ es la posición del retro-reflector, ὧ es la velocidad de la luz, Ὢ es la frecuencia del 

láser, ὲ es el número de ςὴ y ὴὬὭ es el ángulo de fase.  

El desplazamiento de frecuencia Doppler puede ser expresado como; 

Ὢ ὺ                   (3.8) 

Ўɲ
ЎÚ                  (3.9)  

donde Ὢ y Ўɲ  corresponden a los cambios de frecuencia y fase, ὺ y ЎÚ son la velocidad y el 

desplazamiento del retro-reflector, respectivamente; Ὢ es la frecuencia del láser y c es la 

velocidad de la luz. 
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Un detector de fase mide la variación de fase, que se corresponde con el desplazamiento 

del retro-reflector. Cuando el desplazamiento es mayor que media longitud de onda ‗Ⱦς, un 

contador registra los cambios totales de fase. Esto es: 

Ўɲ ς“ὔ  ɲ               (3.10) 

donde ὔ es el número de medias longitudes de onda y  ɲes el ángulo de fase menor que ς“. 

El desplazamiento total ЎÚ, se puede expresar como: 

ЎÚ . Ⱦɲς“               (3.11) 

Los detalles específicos así como las sucesivas modificaciones y ajustes de este dispositivo 

pueden ser hallados en los trabajos de Wang (Wang, 1991) y en las notas de aplicación del 

mismo autor en Optodyne (1103, 1105 y 1107). 

El uso de este instrumento permitió la medición de desplazamiento efectivo de los 

sensores en un rango de hasta 400 mm con una alta resolución de ± 2.54 nanómetros. 

Teniendo en cuenta que la precisión del método teórico propuesto en el capítulo anterior, 

depende de la exactitud de esta medición y es la base de todo el análisis de las señales 

mostrado con anterioridad, se justifica su selección y uso así como el diseño de una tarjeta 

de adquisición de datos que se explica a continuación. 

 

3.2.1. Diseño de la tarjeta de interfaz PC-sensor láser. El driver Kernel para la 

gestión de la tarjeta 

Para la conexión del sensor láser Optodyne a la computadora que contiene los programas 

de manipulación y control, se diseñó una tarjeta electrónica de interfaz basada en una 

arquitectura a microprocesador, un circuito integrado de memoria lógica programable y un 

convertidor A/D de alta velocidad de 660 nanosegundos que, junto a una memoria estática 

de 512 Kbyte, convierte en formato digital el dato correspondiente al desplazamiento. 

(Figura 3.2). 
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El diseño comprende un microprocesador de la serie 80C52, que gobierna el tráfico de 

datos entre el láser y la computadora, la lectura de datos procedentes de la lógica 

programable y el acople con el circuito integrado de memoria. 

 
Figura 3.2: Esquema en bloques simplificado de la tarjeta electrónica de interfaz diseñada 

para el acoplamiento del láser a la computadora 
 

El dispositivo programable es el circuito integrado (CI) EPM7128SLC84, un PLD 

EEPROM de avanzada arquitectura MAX, con 128 macro celdas, 2500 puertas lógicas para 

interconexión y ocho bloques de elementos lógicos.  

También están incluidos algunos circuitos integrados digitales como el 74HC245, que es 

un buffer bidireccional de tercer estado para la conexión de las señales de datos con el bus 

de la computadora, GAL-LX833 y 74HC244, buffer no inversor para el manejo de las 

señales de lectura (IO/R) y escritura (IO/W) entre otras del propio bus. 

Otras señales como las de sincronización, ClkUp y ClkDown son manejadas a través de 

inversores 74HC14. (Anexo C8). 

El CI KM684000ALP-7L es usado como memoria buffer de 512 Kbyte y el convertidor 

A/D LCT1415CSW para la conversión de las señales de entrada a formato de 12 bits.  

Para gestionar el funcionamiento de esta tarjeta se programó un driver, compatible con el 

sistema operativo LINUX instalado en la computadora de control (Di Bartolomeo, P., 2012). 

Este driver fue programado en lenguaje C y se encarga, básicamente, de la adquisición de 

los datos que procesa la tarjeta, el manejo de los buffers FIFO, la asignación de las 

interrupciones IRQ y las banderas de estatus de la lógica implementada (GNU, 2015).  



Cap. 3: Diseño del dispositivo para aplicar el método propuesto 

   65 

 

Este programa funciona de conjunto con otro, escrito en código de máquina del 

microprocesador 89C52 para el manejo del convertidor A/D, las memorias FIFO, la RAM, 

el dispositivo lógico-programable con la estructura lógica creada en su interior y la 

interacción hacia el exterior. La fotografía de la tarjeta se observa en el anexo C9. 

 

3.3. Digitalización de las señales procedentes de los sensores 

Para la digitalización de las señales procedentes de los diferentes sensores se seleccionó 

un equipo profesional de la firma Lennartz Electronics, especificamente el M-24, 

digitalizador de tres canales con acotación GPS del tiempo, rango dinámico de 24 bits (que 

evitaría la saturación electrónica), tecnología DSP de adquisición del dato y trasmisión de 

los datos digitalizados a través del protocolo RS-232. 

La respuesta en frecuencia propia de este equipo cubre una banda desde 0 Hz hasta más 

allá de los límites de la banda de interés sismológico. Su estructura de tres canales permite 

alternar diversas entradas y fue usado para adquirir todas las señales a excepción del 

interferómetro LDS-3000, entiéndase salida de la tarjeta de sonido, voltaje y/o corriente de 

salida del amplificador de excitación de los vibradores y la señal de voltaje, correspondiente 

a la velocidad, de los sensores sometidos a calibración mediante el método propuesto. 

La estructura de los datos es idéntica para cada canal digitalizado y para el fichero 

resultante de la adquisición de los datos del láser interferométrico. Las características 

detalladas de este equipo pueden ser encontradas en los documentos técnicos y manuales de 

Lennartz Electronics. 

El uso de este equipo de adquisición de datos permitió obtener la señal de los sensores con 

alta resolución, lo cual minimiza los errores de cuantificación presentes en el proceso de 

medición. Esta selección garantizó la precisión del método propuesto como se explicará más 

adelante.  
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3.4. Matlab, sus paquetes de procesamiento de señales y de entorno visual  

Matlab es una plataforma de programación y análisis matemático destinada, 

fundamentalmente, a cálculos y simulación en el campo de la ingeniería. En este trabajo se 

han utilizado específicamente los paquetes de programas e instrucciones referidos a: ISIS 

(System Identification Toolbox); Procesamiento de Señales (Signal Proccesing Toolbox); 

Diseño de Filtros (Filter Design Toolbox) e Interfaz de Usuario (GUI), (Gustafsson, 2003; 

Michalowski, 2011 y Signal Developers, 2015). 

Entre sus principales ventajas se encuentran: 

Á De forma coherente y sin ningún tipo de fisuras integra los requisitos claves de un 

sistema de computación técnico: cálculo numérico, gráficos, herramientas para 

aplicaciones específicas y capacidad de ejecución en múltiples plataformas. 

Á Cálculos intensivos desde un punto de vista numérico. 

Á Gráficos y visualización avanzada. 

Á Lenguaje de alto nivel basado en vectores, arreglos y matrices. 

Á Amplio abanico de programas de apoyo especializados, denominados Toolboxes que 

cubren en la actualidad prácticamente casi todas las áreas principales en el mundo 

de la ingeniería. 

Á Posibilidad de diseñar una interfaz visual interactiva de propósito específico. 

 

3.4.1. Generación de las señales de ruido blanco desde Matlab 
 

Teniendo en cuenta los elementos descritos en el capítulo anterior sobre las 

consideraciones a tener en cuenta para la generación, filtrado y acondicionamiento de las 

señales de ruido blanco, se diseñó a partir de un programa elaborado en Matlab, una interfaz 
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gráfica de interacción con el objetivo de generar los diferentes tipos de señales de ruido 

blanco que demanda el método (MathWorks, 2015).  

En esta interfaz, el botón Refresh List permite escoger el fichero de ruido blanco pre-

elaborado que más se ajuste al tipo de sensor que está siendo calibrado mientras el recuadro 

Span Time permite escoger el tiempo de duración de la señal de excitación a que se somete 

el sismómetro o acelerómetro teniendo en cuenta sus características, para que esta señal 

pueda ser considerada como señal rica y persistente en el tiempo.  

Los botones Start Shake Table y Stop Shake Table comienzan y detienen el envío de los 

ficheros de ruido blanco preseleccionados a los vibradores a través de la tarjeta de audio. 

Las referencias a las localizaciones físicas de estos ficheros están programadas, de tal forma, 

que es posible correr estos scripts desde cualquier localización de red, siempre que se apunte 

a los reservorios donde estos se encuentran, fundamentalmente en la computadora de 

adquisición y control de la mesa de calibración. En el anexo C10 se muestra un recuadro 

que resume las diferentes señales de pilotaje de la mesa de calibración y las respuestas en 

frecuencia calculadas a partir de la adquisición de la señal del sismómetro. 

Esta interfaz visual permite que el operador de la mesa de calibración seleccione, entre 

varios ficheros que contienen diferentes señales de ruido blanco ya acondicionadas, la que 

mejor se adapte a la calibración de un tipo determinado de sensor para excitarlo, en cada 

caso, con una señal que pueda ser considerada como ruido blanco y de esta manera cumplir 

con el requerimiento principal del método propuesto. 

El siguiente paso fue la selección del método ISIS necesario para la determinación de las 

PSD. 
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3.4.2. Método del periodograma para la determinación de la PSD 

De acuerdo a las ecuaciones obtenidas en el capítulo dos, la respuesta en frecuencia del 

sistema LTI (módulo) puede ser obtenida a partir de las PSD de las señales de entrada y 

salida del sistema. 

El más común de los métodos para la determinación de las PSD es el cálculo del 

periodograma (Proakis y Manolakis, 2007). Este constituye la base del método ISIS no-

paramétrico utilizado en este trabajo. 

El periodograma es el espectro de la función de autocorrelación de una secuencia 

enventanada, a partir de una serie de muestras de una señal aleatoria (Proakis y Manolakis, 

2007). 

Para una señal ὼὲ de longitud ὰ y formado por ὲ muestras, definimos el periodograma 

como: 

ὖ Ὢ
ȿ ȿ

     (W/Hz)                                                         (3.12)                                                                       

donde ὖ Ὢ es la densidad espectral de potencia para ὼὲ 

 ὢ Ὢ В ὼὲὩ Ⱦ                                          

El método intrínseco del periodograma posee características que no lo hacen atractivo para 

la resolución del problema que se plantea, esto es debido al propio proceso de enventanado 

de la secuencia, donde se producen fugas espectrales que se manifiestan a través del 

suavizamiento de los picos espectrales próximos al pico principal, provocando una 

dispersión de la energía determinada por el método en frecuencias alrededores de la 

frecuencia principal y no una concentración de ella en la zona de la frecuencia 

predominante.  

Esto induce errores en la determinación de la PSD, de igual forma la resolución es baja y 

la dispersión parte del supuesto que el periodograma es un método parcial donde se observa 

dispersión del espectro de potencia sobre frecuencias alrededor de la principal, por tanto el 

valor esperado queda como: 
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Ὁ
ȿ ȿ

 ᷿ ὖ
Ⱦ

Ⱦ
 ”ȿὡ Ὢ ”ȿὨ”                                          (3.13)                                 

De esta ecuación se evidencia que el término ȿὡ Ὢ ”ȿ es en esencia una ventana 

triangular de Bartlett, lo cual contribuye a una mayor dispersión aún de la densidad espectral 

determinada por este método. 

Para corregir estos problemas se decidió usar el método del periodograma modificado, 

basado en el método propuesto por Welch (Welch, 1967). Básicamente consiste en dividir 

la señal en el dominio del tiempo antes de calcular la transformada rápida de Fourier para 

suavizar los bordes de la señal.  

Este método divide la señal en secciones o ventanas y calcula el periodograma promedio 

de estas ventanas, con la característica de que ellas se superponen unas a otras. Esto tiene el 

objetivo de disminuir la varianza de los resultados de la determinación de la PSD en 

comparación con la determinación de un periodograma simple de la señal en su totalidad.  

A pesar de que el método puede causar redundancia de la información por el solapamiento 

de los segmentos de la señal, este efecto disminuye al usar ventanas no rectangulares como 

las de Hamming donde se reduce la importancia del peso de los segmentos solapados en la 

determinación de la PSD. Por otra parte, como se explicó anteriormente, el uso de tramos 

de señales de corta duración y ventanas no rectangulares incide negativamente en la 

resolución del método, pero este no es el objetivo fundamental del uso aquí, por lo que se 

llegó a un compromiso entre varianza y resolución, donde se da más importancia a la 

primera para asegurar la poca dispersión de los valores obtenidos. 

Sin embargo, el uso de ventanas de Hamming tiene el efecto negativo de influir sobre la 

potencia promedio de la señal debido a que algunas muestras de la señal son atenuadas 

cuando ocurren las multiplicaciones de las ventanas, sin embargo esto se puede compensar 

normalizando en la función periodograma todas las ventanas para obtener una potencia 

media unitaria. 
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La ecuación modificada para la estimación de la PSD queda como: 

ὖ Ὢ  
ȿ ȿ

                                                              (3.14)                                                                                 

donde Ὗ es la constante de normalización de la ventana, definido como: 

Ὗ  В ȿύὲȿ                                                                               

El uso del método Welch para el cálculo del periodograma permite obtener un error 

mínimo en la determinación de las PSD y, por lo tanto, en todo el tratamiento de la señal y 

los correspondientes algoritmos de cálculo, lo que incide favorablemente en la precisión del 

método. 

 

3.4.2. VIBROCALC, programa de cálculo de la respuesta en frecuencia 

 

Uno de los aportes prácticos de este trabajo es la concepción y diseño de un programa de 

análisis y determinación de la respuesta en frecuencia, con el objetivo de realizar los 

cálculos necesarios en el método propuesto. Además permite la interacción adecuada con la 

mesa de calibración, la lectura de los datos procedentes del sensor láser y del sismómetro o 

acelerómetro y la visualización de resultados entre otras posibilidades. 

A partir del diagrama algorítmico mostrado en la figura 3.3, se diseñó el programa 

VIBROCALC que es un programa escrito usando la interfaz GUI de Matlab y en esencia 

determina la respuesta en frecuencia entre dos señales llamadas A y B que corresponden a 

las señales de salida del sismómetro y el sensor láser. La interfaz principal de VIBROCALC 

se muestra en la figura 3.4. 

Estos canales A y B son intercambiables entre sí y a través de los sub-menús se pueden 

seleccionar diferentes señales de entrada, correspondientes a las tres componentes del 

sismómetro o a otros sensores diferentes como el sensor de desplazamiento. 

Los ficheros ASCII (ASC) correspondientes a estas señales pueden estar en forma local o 

en otra localización de red, y se pueden leer también ficheros de señal en formato SAC, 

variante de fichero del tipo ASCII usado en Sismología (Helffrich y otros, 2013). 
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Figura 3.3: Algoritmo de diseño del programa VIBROCALC   
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Figura 3.4: Ventana principal del programa VIBROCAL 

 

Desde el punto de vista del cálculo de la función de transferencia, el programa usa como 

métodos ISIS, tres tipos no-paramétricos y dos paramétricos, de acuerdo a la biblioteca de 

tratamiento de señales que posee Matlab. 

Con el objetivo de realizar la identificación del sistema, el método fundamental que se usó 

es una variante de cálculo del periodograma promedio modificado del Welch’s explicado en 

el epígrafe 3.4.2, a través de la función de Matlab TFEstimate (Signal Processing Toolbox).  

Los vectores son segmentados en ocho secciones de igual longitud con 50 % de 

solapamiento entre estas, donde cada segmento está enmarcado en una ventana de Hamming 

con igual longitud que la del segmento.  

La función de transferencia de un sistema LTI es determinada a través del cociente entre 

las densidades espectrales de potencia cruzadas ὖ  y ὖ , de la forma, 

 

     Ὕ Ὢ                                                                                       (3.15) 
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El algoritmo tiene la posibilidad de poder variar una serie de parámetros para ajustar el 

cálculo de la respuesta en frecuencia, entre estos, nfft (frecuencias para las cuales es 

estimada la densidad espectral de potencia), fs (frecuencia de muestreo) y “noverlap” 

(número de muestras que se sobreponen en cada ventana seleccionada para el cálculo). Los 

detalles de este método pueden ser encontrados en los trabajos de Welch, Stoica, Ljung y 

Hayek (Welch, 1967; Stoica y otros, 1997; Ljung, 1999 y Hayek, 2015). 

Además del método TFEstimate el programa permite realizar el análisis mediante otros 

métodos no-paramétricos, extraídos del System Identification Toolbox de Matlab: 

Á (SPA), Spectral Analysis: estima la respuesta en frecuencia y el espectro usando el 

análisis espectral de frecuencia de un modelo general lineal, basado en el algoritmo 

de Ljung, ώὸ Ὃήόὸ ὺὸ, donde — es el espectro de ὺὸ; el valor retorna 

como un objeto idfrd con la estimación de ὋὩ  para valores de frecuencia ύ 

donde ύ ρȡρςψȾρςψzὴὭȾὝ (Ljung, 1999). 

Á (ETFE), Empirical Estimate: Es una variante de estimación de la respuesta en 

frecuencia de forma empírica, similar a la función SPA. El comando “etfe” realiza 

el cociente entre la transformada de Fourier de la salida y la transformada de Fourier 

de la entrada para los datos de la serie temporal. Matlab retorna en Ὣ el periodograma 

de los datos. Una versión suavizada de esta función puede ser obtenida modificando 

las ventanas de Hamming. 

Por otra parte, con el objetivo de incorporar algunas técnicas ISIS paramétricas, se 

incorporaron al programa los Modelos en Espacio de Estados (EE), que tienen su origen en 

la Teoría de Realizaciones en EE.  Ho, Kalman, Zeiger y McEwen proveen modelos 

confiables en EE de sistemas directamente, a partir de datos de entrada-salida y presentan 

una modesta carga computacional comparada con la de métodos tradicionales tales como 

PEM (Ho y Kalman, 1966; Zeiger y McEwen, 1976). 

La instrucción (N4SID), State-space Model Estimate, incorporada al System Identification 

Toolbox de Matlab, ejecuta el algoritmo del mismo nombre, desarrollado por Van 
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Overschee y estima los modelos de espacio-estado donde se admiten un número arbitrario 

de entradas y salidas.  

Su forma principal está dada por la fórmula: 

ὢὸ Ὕ ὃ ὸ ὄ ὸ ὑ ὸ 

Los desarrollos completos están descritos en los trabajos de Verhaegen y Van Overschee 

(Verhaegen, 1994); Van Overschee y DeMoor, 1994).  

Otro método paramétrico incorporado al programa VIBROCALC es el llamado (PEM), 

Prediction error estimate model que estima los parámetros de un modelo usando el método 

interactivo de minimización del error de predicción. Este método admite una gran variedad 

de formatos de datos para el cálculo, como iddata, modelos iníciales idmodel o idnl-model, 

modelos de múltiples entradas y salidas, etc. Su descripción matemática detallada se puede 

encontrar en los trabajos de Ljung, Aster, Borchers y Thurber (Ljung, 1999; Aster, Borchers 

y Thurber, 2012). 

El uso de los dos tipos de métodos ISIS y sus variantes permitió la selección del método 

más potente para la elaboración del cálculo, de acuerdo a los intereses específicos en cada 

análisis y permitió realizar comparaciones entre los resultados obtenidos a partir del modelo 

que mejor identificara al sistema  dinámico real.   

Para cada uno de estos, se pueden introducir los parámetros de forma manual, en caso 

contrario, se usan los valores por defecto establecidos por el algoritmo base. 

Desde el punto de vista de la interfaz visual, en el programa VIBROCALC se muestra de 

forma gráfica y se genera una cantidad de información considerable, de gran utilidad durante 

el proceso de calibración en la mesa vibratoria. En particular, y con relación a las señales de 

entrada, visualiza el nombre del canal de referencia, la localización de los ficheros fuentes 

de los datos, el tipo de digitalizador, el canal usado en cada caso, la frecuencia de muestreo 

y el tipo de sensor calibrado entre otras informaciones.  

El uso de los métodos ISIS en Matlab presenta, como requisito general, la uniformidad de 

los vectores o las matrices de cálculo para la ejecución de los algoritmos. En este sentido es 

necesario definir si las señales de entrada corresponden a un sismómetro, un geófono, un 
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velocímetro o un acelerómetro y, en consecuencia, realizar los ajustes necesarios en cada 

caso, así como realizar cambios de fase en ambos canales. 

Como longitud patrón del fichero se tomó la correspondiente a la señal digitalizada 

procedente del sensor interferómetro láser; en el caso de los sismómetros al número de 

muestras de la señal de entrada se le restó una muestra (count), como consecuencia de la 

derivación que hace este de la señal original de desplazamiento, mientras para el caso de los 

acelerómetros se restaron dos muestras por similar motivo. De esta forma se garantizó que 

los ficheros tuvieran siempre la misma longitud. 

Para el caso de sismómetros con arreglos tri-axiales, donde los sensores correspondientes 

a las componentes horizontales están orientados perpendicularmente uno respecto al otro, el 

programa permite realizar el ajuste necesario para la calibración simultánea de ambos 

canales horizontales (ajuste 45°).  

El programa permite además graficar las señales de ambos canales en el dominio del 

tiempo y la frecuencia. (Anexos C11 y C12 respectivamente). Esto se realiza con el objetivo 

de comprobar si las señales generadas y digitalizadas son correctas y se encuentran dentro 

de los límites esperados. 

Los resultados correspondientes a la determinación de los valores de la respuesta en 

frecuencia son almacenados en variables temporales del sistema y añadidas a listas que 

pueden contener, además de los resultados que se van obteniendo, los cálculos anteriores. 

De esta forma es posible la calibración sucesiva de un instrumento en poco tiempo, 

modificando los valores de los algoritmos de cálculo cada vez hasta obtener el modelo 

óptimo que identifique al sistema. 

El programa permite establecer los límites que serán introducidos en los gráficos y reportes 

finales, además es posible añadir otros parámetros, ejemplo: el nombre del sensor 

(identificación), su número de serie y el más importante, los límites de frecuencia en los 

cuales se desea sea generado el reporte final. Estos límites están definidos como la 

frecuencia máxima y mínima y el valor máximo del eje de las abscisas para el módulo y la 
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fase, etc. Esto es imprescindible debido a la necesidad de ajustar los gráficos dentro de la 

banda de interés para cada sensor en particular. 

En la sub-sección de tratamiento de datos del programa se habilitaron otras opciones que 

permiten la manipulación de los resultados de la elaboración de la respuesta en frecuencia, 

mediante ellos es posible obtener el gráfico de la respuesta en frecuencia con la opción de 

re-escalar los valores máximo y mínimo, registrar los resultados en un formato reconocible 

por el programa y generar los gráficos en diferentes formatos de uso estándar, importar 

ficheros correspondientes a calibraciones anteriores del mismo sensor o de un patrón que 

permita realizar comparaciones entre las respuesta en frecuencia de ambos y generar 

reportes de texto con los resultados de la calibración.   

Para el caso de que sea seleccionada la opción de generación de un reporte en formato 

texto (TXT), se diseñó una nueva interfaz de diálogo, necesaria para definir las siguientes 

características: 

Á Incluir o no, en el reporte final, los datos provenientes de las señales de entrada (por 

defecto, el programa no las incluye). En ocasiones es necesario obtener este dato 

para insertarlo en otros sistemas de análisis. (Anexo C13). 

Á Definir los pasos para extrapolar la respuesta en frecuencia. En caso de dejar este 

campo vacío, el programa asume el valor por defecto del algoritmo y no realiza 

ninguna extrapolación, presentando una lista de resultados donde se incluyen todos 

los valores de módulo y fase calculados con un paso de frecuencia de 0.01 Hz.  

Á Elegir la frecuencia de extrapolación permitiendo diferentes pasos en diferentes 

bandas de frecuencia.  

VIBROCALC es el programa principal que provee al especialista de todas las 

herramientas de cálculo necesarias para la calibración de sensores de acuerdo al método 

propuesto (Diez, Zuliani y Ponton, 2010). Constituye la parte final del todo el mecanismo 

de la mesa vibratoria y permite obtener los resultados con la precisión requerida para la 
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reducción de los errores provocados en la determinación de las ML de los terremotos y otras 

evaluaciones similares. Otras utilidades son detalladas en el trabajo de Zuliani y Diez 

(Zuliani y Diez, 2012). 

 

3.5. Conclusiones parciales 

Á Se construyó una mesa de calibración que permite aplicar el método teórico de forma 

eficiente. Desde el punto de vista mecánico se destaca el diseño que incluye el 

movimiento sobre un colchón de aire comprimido, lo que permite la disminución del 

rozamiento y una mejor simulación del movimiento del suelo.  

Á Se construyó una tarjeta de interfaz para la digitalización de los datos procedentes 

del sensor láser LDS3000, con el objetivo de realizar la medición de la señal 

correspondiente al desplazamiento efectivo de los sensores con alta precisión. Esto 

posibilitó disminuir las fuentes de error en el tratamiento y posterior análisis de las 

señales, lo cual mejora la precisión del método propuesto. 

Á Se diseñaron los algoritmos y se escribieron los correspondientes programas en 

Matlab para la generación, el filtrado y el re-muestreo de estas señales. Con esto se 

aportó una interfaz GUI, que garantizó la creación de ficheros de ruido blanco 

adaptados a los tipos de sensores existentes, con el objetivo de garantizar en cada 

caso una señal de excitación rica, persistente y que pudiera ser considerada como 

ruido blanco. 

Á Se diseñó y programó el algoritmo de cálculo de las respuestas en frecuencia de los 

sensores sísmicos. Con esto se obtuvo una serie de curvas de respuesta mediante 

diferentes métodos ISIS, que facilitó compararlos entre si y seleccionar, en cada 

caso, el método más indicado para la calibración de estos instrumentos, a partir de 

la duración de la señal de excitación y rango de frecuencia del instrumento.  



Cap. 3: Diseño del dispositivo para aplicar el método propuesto 

   78 

 

En el capítulo cuatro se presenta la validación tanto del método teórico propuesto en este 

trabajo como de la mesa construida para aplicarlo, a partir de diferentes métodos 

comparativos, cálculo de errores, incertidumbres y otros procedimientos. 
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CAPITULO 4. VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 

De acuerdo con la secuencia lógica que se ha seguido en todo el trabajo, en este capítulo 

se describe la validación del método propuesto, el cual se ha realizado a partir del análisis 

de varios elementos. En primer lugar, se comprobó la factibilidad de su aplicación a la 

mayoría de los sensores sísmicos, con el objetivo de demostrar la generalidad del método. 

Esto se realizó a través de la selección de una muestra representativa de instrumentos, 

procedentes de los fabricantes más importantes a nivel mundial. 

Luego se concibieron y realizaron varios experimentos con el objetivo de analizar, desde 

el punto de vista estadístico, la precisión del método propuesto. Primeramente respecto a un 

patrón certificado proveniente de un fabricante reconocido y después mediante la 

comparación con otro método reportado en la literatura, para lo que se tomó como referencia 

la dispersión de los valores en cada caso. En ambos casos se realizaron pruebas de hipótesis 

con diferentes evaluaciones estadísticas. 

Además, con el objetivo de comprobar las ventajas del método que se propone, desde el 

punto de vista del aumento de la calidad del dato sísmico final, se presenta el reanálisis de 

los valores de magnitud local ὓ  para seis terremotos generados sintéticamente, diseñados 

de acuerdo con los modelos de corteza implementados para la región sub-oriental de Cuba, 

y realizando una comparación entre los valores obtenidos antes y después de la introducción 

de las nuevas curvas de respuesta en los programas de análisis de datos sísmicos. 

Finalmente se realizó la determinación de los errores de la medición y las incertidumbres 

asociadas al método, así como se explicó la trazabilidad de la medición y las normativas 

internacionales que definen los procedimientos de calibración de los sensores sísmicos.   
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4.1. Aplicabilidad del método 

La primera forma de validación del método consistió en la calibración de una gran 

diversidad de sensores con resultados satisfactorios en todos los casos.  

Los resultados obtenidos están en correspondencia con los valores esperados y son 

equivalentes a los originales, definidos en las documentaciones técnicas de estos tipos de 

sensores. 

La tabla 4.1 muestra una selección de varios sismómetros y acelerómetros producidos por 

los principales fabricantes de estos tipos de instrumentos. Los gráficos obtenidos, 

correspondientes a sus respectivas respuestas en frecuencia, se muestran en los anexos 

indicados en la tabla.  

Tabla 4.1: Sensores calibrados con el método propuesto 

Tipo de 

sensor 

Rango de 

frecuencia 

Sensores Respuesta en frec. 

(Anexos) 

 

Sismómetros 

de corto 

período 

 

Sismómetros 

de período 

medio 

 

Sismómetros 

de banda 

ancha 

 

 

Acelerómetro 

 

Acelerómetro 

MEMS 

 

1 Hz—100 Hz 

 

 

 

0,05 Hz—30 Hz 

 

 

 

0,001 Hz—30 Hz 

 

 

 

 

 

0,001 Hz—200 

Hz 

 

0 Hz—200 Hz 

SM-3 (Rusia) 

UP-251 (Japón) 

Mark-50 (USA) 

Lennartz 3D-1s 

(Alemania) 

 

Lennartz 3D-5s 

(Alemania) 

 

Guralp CMG-40 

(Inglaterra) 

Streckeisen STS-2 

(USA) 

Nanometrics Trillium 

120s (Canadá) 

Kinemetrics 

episensor (USA) 

 

Acelerómetro MEMS 

(USA) 

 

Anexo D3 

Anexo D4 

Anexo D5 

Anexo D6 

 

 

Anexo D7 

 

 

Anexo D8 

 

Anexo D9 

 

Anexo D10 

 

 

Anexo D11 

 

 

Anexo D12 

 

Con estas calibraciones se demostró que el método permite ser aplicado a sismómetros y 

acelerómetros indistintamente y que es independiente del tipo de sensor, su forma de 
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construcción y su rango de frecuencia (Zuliani y Diez, 2012; Zuliani y Diez, 2012a; 

Mucciarelli, 2016).  

En los anexos D1 y D2 se presentan, como casos de estudio, los reportes técnicos de 

calibración de sensores sísmicos correspondientes a dos redes de estaciones sismológicas de 

Italia. Estos documentos constituyen validaciones experimentales del método y de esta 

forma se realizó una estimación práctica de la capacidad del método teórico y el diseño 

propuesto para ser generalizados durante la calibración de estos instrumentos y poder 

enfrentar el problema planteado al inicio de la investigación. 

 

4.2. Cálculo de errores absolutos instrumentales 

Para analizar las fuentes de errores instrumentales, se consideró que la señal de excitación 

que llega al sensor es una señal de ruido blanco, que se garantiza por los procedimientos de 

ecualización explicados en el capítulo tres, por lo que el análisis del error total en que se 

incurre cuando se efectúa la calibración mediante este método está determinado por el aporte 

de los elementos que se muestran en la figura 4.1. 

 
 Figura 4.1: Elementos a tener en cuenta para el cálculo del error instrumental 

 

4.2.1. Cálculo de errores provocados por el interferómetro láser LDS 3000 

Optodyne Inc, fabricante del láser LDS 3000 garantiza que los circuitos de compensación 

del ruido electrónico y la compensación de los efectos de temperatura y presión permiten 



Cap. 4: Validación del método propuesto 

 82 

 

minimizar el error de Abbe y las variaciones producidas en la estabilidad del láser, (US 

Laboratory Accreditation Bureau, 2005).  

Resumiendo, el error relativo de este dispositivo, viene dado por: 

Ў
 
Ў Ў

ɡ                 (4.1) 

Sustituyendo las constantes correspondientes y de acuerdo a los valores suministrados por 

el fabricante, se obtiene un valor extremadamente pequeño de: 

Ў
πȟπππρϷρÐÐÍ  

  

4.2.2. Cálculo de errores provocados por el amplificador de instrumentación 

INA103 

 

Se analizó la hoja de datos del circuito integrado INA103, para las condiciones de operación: 

4 ςυЈ#ȟ6  ρυ6ȟ 2  ςËЏ 

donde  4 es la temperatura de operación, 6 es el voltage de alimentación y 2 la resistencia 

de carga, en este caso son destacables los siguientes tipos de errores: 

Á El error de Ganancia: el error de ecuación de ganancia define el máximo error en la 

ganancia suponiendo que la resistencia externa fuese exacta.  

Rango de ganancia: ρ ͯ ρπππ  

Ecuación de ganancia: ' ρ    

Error de Ganancia: ~ 0,05 % 

Variación de la ganancia con temperatura: ςυ
Ј

πȟππςυ Ϸ 

Á El error de no-linealidad se define como las desviaciones respecto del 

comportamiento lineal en la curva de transferencia entrada/salida. Representa el error 

que no es eliminable mediante calibración o ajuste. 

Para el INA103, Error de no-linealidad = 0,0006 % del fondo de escala 

πȟπππρς 6 πȟρς Í6Ȣ 



Cap. 4: Validación del método propuesto 

 83 

 

Á Error de offset. 

La tensión de offset y su deriva con la temperatura en un amplificador de   

instrumentación, se especifica mediante dos componentes de error, que permiten 

estimar la tensión de offset para cualquier ganancia, de la forma: 

%ÒÒÏÒ ÄÅ /ÆÆÓÅÔ 6 ).              (4.2) 

%ÒÒÏÒ ÄÅ /ÆÆÓÅÔ'Ȣ6 ). 6 /54             (4.3) 

donde 6 ). es la componente de Offset aportado por la entrada y dependiente 

de ganancia y  6 /54 es la componente de offset aportada por la salida. 

Para el INA103, Error de offset. 

Offset inicial RTI = 6 ).  σπ ʈ6. 

Considerando ' ρπππ 

6 ). σρȟς ʈ6. 

6 /54 6 ).Ȣ' φςτ ʈ6 

entonces: 

%ÒÒÏÒ ÄÅ /ÆÆÓÅÔ σρȟς ʈ6
φςτ ʈ6

ρπππ
πȟππππσρψ 6 

Referido al fondo de escala: 

%ÒÒÏÒ ÄÅ /ÆÆÓÅÔπȟπππρυω Ϸ 

%ÒÒÏÒ ÄÅ /ÆÆÓÅÔρπππȟσρȟψ ʈ6 φςτ ʈ6 =  πȟπσςτςτ 6Ȣ    

Referido al fondo de escala: 

%ÒÒÏÒ ÄÅ /ÆÆÓÅÔ πȟρφςρς Ϸ 

Á Error provocado por las resistencias:  

De acuerdo con el fabricante, las resistencias internas que definen la ganancia del 

amplificador de instrumentación han sido ajustadas durante el proceso de 

fabricación, mediante tecnología láser que garantiza una tolerancia de  πȟρ Ϸ sobre 
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el valor de referencia. Esto provoca que el error máximo en este caso sea aportado 

por la tolerancia de la resistencia externa 2  para el caso de ganancia 1000. 

Á Error de respuesta en frecuencia: 

El error de respuesta en frecuencia del amplificador de instrumentación aumenta con 

la ganancia de acuerdo al modelo de polo dominante. 

En este caso, de acuerdo al fabricante, el error de ganancia en relación con la 

respuesta en frecuencia permanece alrededor de 0,001 % hasta un valor de frecuencia 

de 20 KHz para una ganancia de 1000. 

Error total del amplificador de instrumentación: 

%ÒÒÏÒπȟπυ Ϸ πȟπππφ Ϸ πȟπππρυω Ϸ πȟρφςρς Ϸ πȟπρ Ϸ  πȟςςςψ Ϸ   

4.2.3. Cálculo de los errores provocados por los convertidores analógicos-

digitales 

Durante el proceso de conversión de una señal analógica a digital, ocurre una serie de 

errores inherentes al propio proceso, el más destacable de estos es el llamado error de 

cuantificación o ruido de cuantificación, definido por:  

6 ᷿ 6ÄÔ
Ѝ

                     (4.4) 

Otros errores presentes en los convertidores A/D son el error de off -set, el error de ganancia 

y el error de no linealidad. 

En el caso del convertidor A/DA/D LCT1415CSW, este es un convertidor de 12 bits de 

rango dinámico y posee un error de linealidad integral igual a 0,35 del bit menos significativo 

(LSB), un error de linealidad diferencial de 0,25 del LSB y un error de Offset:  1 del LSB. 

El valor ὠ  se determina como: 

6
τȢπωφ 6

ς
ρÍ6 

El valor ὶάί del ruido de cuantificación se calcula como: 

6
Ѝ

 
Ȣ

ςȟψψτχÅ 6 πȟςψψτ Í6Ȣ  
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4.2.4. Cálculo de los errores provocados por el convertidor A/D DSP Crystal 

CS5321 

En el caso de la señal de salida del sensor sísmico, esta es digitalizada usando un registrador 

profesional M24, que en esencia contiene un bloque de amplificadores operacionales de 

instrumentación para la manipulación y adecuación de la señal, con el objetivo de cubrir 

todo el rango dinámico del convertidor A/D, y el convertidor propiamente dicho que está 

conformado por el par, modulador analógico Crystal CS5321 y el chip de filtro digital 

CS5322 que juntos funcionan como un ADC de alta resolución. La combinación 

CS5322/CS5321 realiza el muestreo, la conversión A/D y el filtrado anti-alias (Cheng y 

otros, 2006; Rajaee y Moon, 2008). 

6
 

πȟππππππυσφτ 6 πȟυ ʈ6Ȣ  

6
Ѝ

 
ȟ  

ȟ
ρȟυςÅ 6 πȟπρυ ʈ6.      

Teniendo en cuenta que, de acuerdo al fabricante Optodyne Inc., la señal de salida del láser 

es de 0~4 voltios, que cubre todo el rango dinámico del convertidor, el error relativo total 

resulta la suma de los errores presentes en el digitalizador, considerando ὠ  como ράὠ y 

ὠ πȟυ άὠ. En este orden el error de cuantificación relativo (%)πȟπρςυ Ϸ, el error 

de linealidad integral (%) = πȟππψχ Ϸ y el error de linealidad diferencial (%) = πȟππφς Ϸ. 

En este caso, el valor del error total del digitalizador πȟπρςυ Ϸ y por consiguiente el error 

combinado que se obtiene como consecuencia del acoplamiento láser-convertidor A/D es 

igual a πȟπρςφ Ϸ.  

En el caso del acoplamiento del amplificador de instrumentación con el convertidor DSP, 

el valor del error combinado de ambos es igual πȟςςςψ Ϸ. 

Tomando como referencia la figura 4.1 y de acuerdo a la teoría de errores se puede concluir 

que el peor de los casos representa la suma de todos los errores presentes en la cadena de 

medición por lo que el valor total del error instrumental resulta con un valor  πȟςσυτ Ϸ 

El análisis evidencia que el error total del método de medición propuesto presenta un valor 

pequeño que garantiza la precisión del esquema de medición en cuanto a errores 
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instrumentales se refiere. El aporte fundamental al por ciento de error aquí está dado por el 

error de offset a la salida del amplificador de instrumentación. Esto reviste importancia 

solamente desde el punto de vista formal, pues el fabricante sugiere determinadas 

configuraciones de circuitos para reducir este error a valores cercanos a cero. 

Como se demuestra más adelante y tomando en cuenta estos resultados, se consideró que 

el error instrumental que afecta los valores que se obtendrán durante la medición es lo 

suficientemente pequeño, en comparación con las evaluaciones de la incertidumbre, para 

considerar los valores obtenidos para cada frecuencia como absolutos (ISO/ IEC 17025, 

2010).  

Este estudio de errores solo permite cuantificar la imperfección del método utilizado y 

desde el enfoque de la incertidumbre representa solo una contribución a la misma, por lo que 

se hace aconsejable y necesario realizar el análisis de calidad de los datos obtenidos durante 

la calibración a partir de evaluaciones estadísticas, específicamente el error cuadrático 

medio, varianzas y las evaluaciones tipo A y B de la incertidumbre.  

 

4.3. Experimentos realizados para validar el método propuesto 
 

El diseño de experimento es una técnica muy útil para evaluar diferentes procesos 

científicos, tecnológicos, sociales y económicos. Se puede definir como una secuencia de 

pasos tomados de antemano para asegurar que los datos apropiados se obtendrán de modo 

que permitan un análisis objetivo que conduzca a deducciones válidas con respecto al 

problema planteado. 

De acuerdo a W. DeCoursey, en el diseño de experimentos se pueden identificar dos 

aspectos importantes (DeCoursey, 2003): 

Á Planificación del experimento. 

Á Utilización de métodos estadísticos. 

Concretamente en este trabajo, se realizaron los siguientes experimentos: 



Cap. 4: Validación del método propuesto 

 87 

 

Á Análisis de la precisión a través de la comparación con patrones. 

Á Reanálisis de las magnitudes locales. 

Á Comparación de la dispersión de los valores del método propuesto, con los valores 

del método de inyección de señales sinusoidales. 

4.3.1. Análisis de la precisión a través de la comparación con un patrón 

 

Para realizar la validación de los resultados logrados mediante el método propuesto, el 

primer experimento que se realizó fue la comparación entre el patrón, obtenido a partir del 

modelo expresado en polos y ceros de un sensor Lennartz LD-5s, recién salido de fábrica, y 

el método no-paramétrico propuesto “tfestimate”, con el objetivo de estimar las desviaciones 

en la medición y los errores cometidos. 

Primeramente se tomaron los parámetros obtenidos de acuerdo con las especificaciones de 

Lennartz Electronics para este tipo de sismómetro, que definen los siguientes polos y ceros: 

Ú  πȟπȟπȟ tres ceros en el origen. 

Ð  τȟςρÊτȟφφȟτȟςρÊτȟφφȟςȟρπυ 

A partir de estos datos se calcula la función de transferencia del sensor. En el anexo D13 

se comparan la curva obtenida a partir de los datos del fabricante con la curva obtenida en 

una de las calibraciones de prueba usando el método propuesto. 

Se observa que las curvas son equivalentes tanto en módulo como en fase, por tanto, desde 

el punto de vista de la convergencia de los respectivos gráficos de amplitud-frecuencia, se 

puede validar la precisión del método usado en este trabajo con la curva realizada a partir de 

expresión en polos y ceros, tomados de la documentación técnica del fabricante. 

Para comprobar la precisión del método, teniendo en cuenta las condiciones necesarias 

para el diseño del experimento explicadas arriba, se obtuvieron 10 curvas, a partir de la 

repetición de la calibración, para el sensor mencionado anteriormente. 

En la tabla 4.2 se muestran los valores de la curva de respuesta en frecuencia obtenidas a 

partir del patrón, para 28 valores de frecuencia. Además, se incluyen, la media ὼӶ y la 
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desviación típica „ de los valores obtenidos por las 10 calibraciones para cada valor de 

frecuencia.  

En las columnas cinco y seis de la tabla 4.2 se observan los valores del ECM y del Error 

Relativo Cuadrático Medio (ERCM), calculado, este último, a partir de la ecuación 4.5 

 ὉὙὅὓ ρππz
В

                (4.5) 

donde ὼ es el valor patrón para la frecuencia analizada y ὼ el valor obtenido por la i-ésima 

calibración realizada.  Se observa que el ERCM que se comete es, en todos los casos, inferior 

al cinco por ciento, a excepción de la primera entrada de la tabla (0,06 Hz) en que es de 5,38 

%. 

4.3.1.1. Prueba de Hipótesis (comparación con patrón) 

Para cada valor de frecuencia se probó la hipótesis de que el resultado del método coincide 

con el patrón. O sea la hipótesis nula Ὄ  es que la diferencia observada entre el valor medio 

ὼӶ de las diez muestras y el patrón ὼ es causada por el azar y no es significativa. Se descarta 

esta hipótesis nula si, considerando que la misma se cumple, la probabilidad de que se 

obtenga una media como la obtenida por las diez muestras es menor que el uno por ciento 

(nivel de significancia del uno por ciento).  

Para la prueba de la hipótesis se utilizó el test de t-Student, aplicando la ecuación 4.6: 

ὸ  
Ӷ

Ѝ

                             (4.6) 

donde ὼӶ es la media de las diez mediciones y „  la desviación típica. El valor de t obtenido 

para cada frecuencia se muestra en la columna siete y en la siguiente columna se comprueba 

si la hipótesis Ὄ  se rechaza o no. El valor de corte de t para ese nivel de significancia y 

nueve grados de libertad es de 3,69. Puede apreciarse que la hipótesis nula es aceptada en la 

mayoría de las frecuencias. 
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Esto permite concluir esta parte demostrando que el método que se propone tiene una 

elevada precisión comparándolo con los patrones o referencias que existen en cada caso 

(Diez, 2013). La tabla con los valores correspondientes a las 10 mediciones se muestra en el 

anexo D14. 

Tabla 4.2: Comparación entre el método tfestimate con patrón 

 

4.3.2. Validación del método a través del cálculo de ML 

 

Con todos los elementos analizados con anterioridad, se pudo realizar un análisis del error 

y las incertidumbres intrínsecas del método propuesto, así como obtener un valor del error 

menor en comparación con uno de los métodos explicados anteriormente. 

Frec. 

 (Hz) 

Patrón  

Mód. G 

(●▬) 

Valor 

medio 

● 

Desv. 

típica 

Ɑ 

ERCM 

(%)  

Prueba  

T-

Student 

Prueba de  

hipótesis 

0,06 28,01   29,27 0,87 5,38 4,57 Ὄ  rechazada 

0,07 40,78 41,54 1,11 3,19 2,15 Ὄ aceptada 

0,08 58,39 57,15 1,87 3,71 -2,09 Ὄ aceptada 

0,09 75,45 73,78 2,42 3,76 -2,17 Ὄ aceptada 

0,1 87,82 86,04 3,00 3,84 -1,90 Ὄ aceptada 

0,2 281,79 279,24 6,33 2,31 -1,27 Ὄ aceptada 

0,3 368,69 365,52 7,51 2,11 -1,33 Ὄ aceptada 

0,4 385,27 384,35 4,41 1,11 -0,65 Ὄ aceptada 

0,5 394,67 393,82 4,81 1,17 -0,55 Ὄ aceptada 

0,6 394,55 395,82 3,95 1,00 1,02 Ὄ aceptada 

0,7 395,75 396,98 3,87 0,98 1,04 Ὄ aceptada 

0,8 396,66 398,60 3,79 1,03 1,62 Ὄ aceptada 

0,9 397,27 399,44 3,72 1,04 1,84 Ὄ aceptada 

1 397,22 399,73 3,51 1,05 2,27 Ὄ aceptada 

2 397,41 400,40 3,49 1,12 2,70 Ὄ aceptada 

3 396,96 400,17 3,25 1,12 3,12 Ὄ aceptada 

4 397,03 400,18 3,24 1,11 3,07 Ὄ aceptada 

5 396,26 399,70 3,13 1,14 3,47 Ὄ aceptada 

6 395,88 399,44 3,05 1,16 3,69 Ὄ  rechazada 

7 395,88 399,32 3,06 1,13 3,55 Ὄ aceptada 

8 395,35 399,22 3,07 1,22 3,99 Ὄ  rechazada 

9 395,8 399,45 2,94 1,16 3,93 Ὄ  rechazada 

10 395,78 399,68 3,17 1,24 3,88 Ὄ  rechazada 

15 400,98 400,97 4,30 1,01 -0,004 Ὄ aceptada 

20 405,02 403,98 4,52 1,10 -0,71 Ὄ aceptada 

25 409,93 403,32 4,21 1,88 -4,97 Ὄ  rechazada 

30 410 402,17 3,66 1,96 -6,28 Ὄ  rechazada 

35 411,02 404,31 4,40 1,92 -4,81 Ὄ  rechazada 
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Sin embargo, para obtener una validación objetiva y real de este método y analizar sus 

ventajas con relación a los esquemas de calibración precedentes, es necesario seleccionar 

varios terremotos, re-calcular el valor de ML aplicando la curva de calibración determinada 

a través del método propuesto y comparar el valor así obtenido con los resultados derivados 

del uso de las ecuaciones de MC y M W.  De esta forma es posible observar si existe 

correspondencia entre estos tres parámetros principales a la hora de determinar la magnitud 

de un terremoto, para de esta manera reducir los errores introducidos por la respuesta 

instrumental. 

Una forma común que permite este análisis es la simulación de un terremoto lo más 

cercano posible al esperado en una zona determinada. En este sentido, a partir del modelo 

de corteza para la zona sub-oriental de Cuba, extraído de los trabajos de Moreno (Moreno y 

otros, 2002 y Moreno, 2003), se simularon las trazas de señal correspondientes a seis 

terremotos locales, considerando los parámetros de ruptura, mecanismo de falla y otras 

características de la zona sismogeneradora sub-oriental.  

Esta modelación se realizó usando el método wavenumber integration según Herrmann 

(Herrmann, 2013). Las MLs fueron calculadas de dos modos, usando la curva de respuesta 

instrumental determinada a través del método de inyección de señales sinusoidales y 

posteriormente insertando la curva de respuesta en frecuencia obtenida a partir del método 

propuesto. En la tabla 4.3 se observa, en la segunda columna, el valor de ML  calculado a 

partir de la curva de respuesta, obtenida a través del uso del método inyección de señales 

sinusoidales, mientras en la tercera columna se muestra el mismo resultado para las curvas 

obtenidas por el autor, usando el método propuesto en este trabajo, (Diez y otros, 2014). 

El análisis de las magnitudes fue realizado en ambos casos con el programa SEISAN 

(Ottemoller y Havskov, 1999). 

Los resultados muestran un incremento en el valor de la ML calculada, con valores cercanos 

a los obtenidos para la M W y la M C. Esto evidencia una mayor coherencia de los resultados 
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entre las valores de esta tres formas de calcular la magnitud de un terremoto y demuestra 

que la curva de respuesta en frecuencia, determinada a partir del uso de señales de ruido 

blanco, reduce los errores en la determinación de ML y mejora la precisión del análisis de 

los datos sísmicos, teniendo en cuenta que a partir del valor de ML , se realizan una serie de 

estimaciones y cálculo sobre las zonas sismo-generadoras, la ruptura de las fallas, la energía 

real liberada por el terremoto y los potenciales daños que puede causar este fenómeno natural 

en la sociedad (Diez, Zuliani y Ponton, 2012; Diez y otros, 2016).  

Tabla 4.3: Magnitudes determinadas para seis terremotos locales 

Terremoto 

simulado 

ML 

Método de inyección 

de sinusoides 

ML 

Método 

propuesto 

MC MW 

Terremoto 1 

Terremoto 2 

Terremoto 3 

Terremoto 4 

Terremoto 5 

Terremoto 6 

1,8 

2,2 

2,0 

1,3 

2,8 

2,4 

2,6 

3,0 

2,8 

2,0 

3,5 

3,4 

2,7 

3,1 

2,9 

2,0 

3,6 

3,3 

2,6 

3,0 

3,0 

2,1 

3,5 

3,3 

 

4.3.3. Comparación de la dispersión de los valores obtenidos por el método 

propuesto, con los valores del método de inyección de señales 

sinusoidales 

 

Para realizar la comparación entre el método de inyección de señales sinusoidales y el 

método propuesto en este trabajo, tal y como se establece en la literatura correspondiente 

(Kollar, 1996; Wielandt, 2002), se realizó el experimento siguiente: 

Se seleccionó un sensor de corto período con el objetivo de despreciar las fluctuaciones 

debidas a la temperatura, presión atmosférica y cargas electrostáticas, usualmente presentes 

en los sensores de banda ancha y, de esta forma, concentrar la atención en el análisis de 

ambos métodos.  

En el caso del método de inyección de señales sinusoidales se aprovechó, además, la 

posibilidad tecnológica que tienen los digitalizadores, a través de la incorporación de un 
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convertidor Digital-Analógico (D/A), en su estructura interna de generar paquetes de señales 

de amplitudes y frecuencias programable, que definen frecuencia, atenuación y tiempo de 

duración de cada señal, figura 4.2. 

Específicamente fue calibrado el sismómetro Lennartz 3D 1s, que cumple con los 

parámetros de estabilidad mencionados arriba y que posee dos bobinas en el transductor 

electromagnético. A través de una de ellas se inyectaron las señales generadas y esto 

provocó, de acuerdo a la ley de Lenz, un movimiento mecánico equivalente en el péndulo, 

sensado a su vez por la segunda bobina del transductor.  

 
Figura 4.2: Esquema en bloques de las conexiones entre el sismómetro y el digitalizador 

 

En una segunda etapa se calibró este sensor mediante el método propuesto en este trabajo, 

usando la mesa de calibración construida de acuerdo al diseño presentado. 

Se realizaron seis calibraciones con ambos métodos, para obtener valores estadísticos que 

permitieran llegar a las correspondientes conclusiones sobre los errores observados en cada 

caso.  

En la tabla 4.4 se comparan las varianzas de las mediciones que se obtienen por el método 

de inyección de señales sinusoidales, con las varianzas obtenidas por el método propuesto.   

En todos los casos la varianza obtenida por el método propuesto es menor que la varianza 

obtenida por el método de inyección de señales sinusoidales, a excepción del resultado 

obtenido para la frecuencia 0.3 Hz. 
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4.3.3.1. Prueba de hipótesis (comparación entre métodos) 
 

Para comprobar si las diferencias en las varianzas son significativas se realiza una prueba 

de hipótesis. Para cada valor de frecuencia, la hipótesis nula es que ambos métodos ofrecen 

varianzas iguales y que las diferencias observadas no son significativas. La hipótesis 

alternativa es que el método propuesto garantiza una varianza menor que el método de 

inyección de señales sinusoidales para cada valor de frecuencia analizada, tabla 4.4.    

Tabla 4.4: Comparación entre el método propuesto y el método de inyección de señales 

sinusoidales 

Frec. 

(Hz) 

Inyección de 

señales 

sinusoidales 

Módulo G (●) 

Varianza 

Ɑ  

Método 

propuesto 

Promedio 

Módulo G (●) 

Varianza 

Ɑ  

Prueba 

Fischer 

Prueba de 

hipótesis 

0,1 4,57 0,73 4,57 0,73 1 Ὄ aceptada 

0,2 14,43 1,22 14,57 0,69 1,76 Ὄ aceptada 

0,3 35,56 1,96 36,20 2,92 0,67 Ὄ aceptada 

0,4 61,07 6,09 62,72 0,002 2880,8 Ὄ  rechazada 

0,5 96,01 5,38 97,25 0,37 14,33 Ὄ  rechazada 

0,6 135,92 4,33 138,13 0,65 6,58 Ὄ  rechazada 

0,7 173,81 10,68 177,44 2,02 5,28 Ὄ  rechazada 

0,8 219,29 3,78 222,69 3,45 1,09 Ὄ aceptada 

0,9 252,17 11,20 255,42 0,61 18,35 Ὄ  rechazada 

1 285,17 3,77 289,06 0,93 4,02 Ὄ aceptada 

2 399,58 26,75 404,09 1,24 21,56 Ὄ  rechazada 

3 411,97 47,20 417,19 3,92 12,03 Ὄ  rechazada 

4 413,58 44,67 418,58 14,78 3,02 Ὄ aceptada 

5 413,86 44,67 420,66 13,85 3,22 Ὄ aceptada 

6 413,94 44,89 420,82 10,45 4,29 Ὄ aceptada 

7 415,03 67,86 420,86 6,12 11,08 Ὄ  rechazada 

8 412,77 45,43 420,06 5,99 7,58 Ὄ  rechazada 

9 412,76 40,64 420,99 7,81 5,20 Ὄ  rechazada 

10 413,74 48,40 421,13 5,36 9,02 Ὄ  rechazada 

20 423,25 215,43 417,42 6,37 33,78 Ὄ  rechazada 

30 398,61 321,31 421,27 1,14 279,44 Ὄ  rechazada 

 

El nivel de significancia usado para este test es del 5%. Para la prueba de la hipótesis se 

utiliza el test de Fisher, de acuerdo a la ecuación 4.7:  

Ὂ                     (4.7) 

donde „ y „  son las varianzas muestrales observadas respectivamente.  
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 Los valores del estadístico Ὂ calculado se muestran en la columna seis de la tabla 4.4. Para 

el nivel de significancia dado, y los cinco grados de libertad el valor crítico ὊὧὶὭὸ es de 5.05. 

Puede apreciarse que la hipótesis nula es rechazada para la mayoría de las frecuencias 

observadas, es decir en la mayoría de las frecuencias las diferencias observadas en las 

varianzas es significativa, por lo que para estas frecuencias se puede afirmar que el método 

propuesto tiene una significativa menor variabilidad que el método de inyección de señales 

sinusoidales. 

4.4. Incertidumbre de la medición 

Los términos error e incertidumbre no son sinónimos sino que representan conceptos 

completamente distintos. Por tanto no deben confundirse entre sí, ni utilizarse 

incorrectamente uno en lugar del otro (ISO, 2008). El Vocabulario Internacional de 

Metrología (VIM) conceptualiza el error de medida como la diferencia entre el valor medido 

de una magnitud y un valor de referencia (valor verdadero) mientras define la incertidumbre 

de medida como un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un 

mensurando (ISO, 2007). 

La “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” (GUM) introduce el concepto 

de incertidumbre típica de medida para evaluar de forma cuantitativa la calidad del dato 

medido (ISO, 2008). 

De acuerdo a las guías EA 4/02 e ILAC-P14, la incertidumbre típica de medida incluye 

generalmente dos componentes fundamentales, la primera es la de tipo A, que son aquellas 

evaluaciones que pueden estimarse a partir de cálculos estadísticos obtenidos de las muestras 

recogidas en el proceso de medida. En la mayor parte de los casos, la mejor estimación 

disponible del valor esperado de una magnitud ὢὭ, de la cual se han realizado ὲ 

observaciones, bajo las mismas condiciones de medición, es la media aritmética de las ὲ 

observaciones, denotada como ὼӶ (EA 4/02, 2010; ILAC-P14, 2012). 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.bipm.org%2Fen%2Fpublications%2Fguides%2Fgum.html&ei=EfZeVcPxHqaqywPgl4HoDw&usg=AFQjCNF2p3xipIfoRn8e5cvZ2TdXmeTwOA
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En este trabajo se concluyó que el mayor aporte a la determinación de la incertidumbre de 

la medición está dado por la evaluación tipo A de esta, debido a las variaciones que se 

cometen durante la repetición del ciclo de calibración para un sensor. 

La desviación típica experimental de los datos es el mejor estimador de esta variabilidad. 

ί
Ѝ

, de tal modo la incertidumbre asociada al tipo A se define como: 

όὼ ίὼ

В

Ѝ
                     (4.8) 

En la tabla mostrada en el anexo D15, se observan los resultados obtenidos para la 

evaluación tipo A de la incertidumbre. La prueba corresponde a un total de seis repeticiones 

de la medición (ὲ = 6).  

Los intervalos de confianza se determinaron a partir de la ecuación (4.9), para un nivel de 

confianza del 99 %, donde el valor del coeficiente ὸȾ  para este nivel de confianza es de 

2,576. 

ὼӶὸϳ
Ѝ
ȠὼӶὸϳ

Ѝ
                 (4.9) 

En la columna extrema derecha de la tabla mostrada en el anexo D14, se observan los 

valores de los intervalos de confianza determinados para cada valor de frecuencia. En todos 

los casos estos valores no superan el ± 4 V/m.s, lo cual demuestra que existe una baja 

dispersión de los valores obtenidos durante el proceso de medición y elaboración de los datos 

y garantiza la exactitud requerida por el método.  

Todos los análisis estadísticos se hicieron a través del uso del programa Origin, versión del 

año 2015 (OriginLab Corporation, 2015). 

4.5. Trazabilidad y normas 

La calibración de sensores sísmicos de forma primaria, mediante la medición de su 

desplazamiento efectivo a través del interferómetro láser LDDM (LDS 3000), está en la raíz 
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de la trazabilidad para prácticamente todas las cadenas de calibración de este tipo (Veldman, 

2006; Von Martens, 2010): comerciales, gubernamentales, militares y académicas. Este es 

un método principal que se define como absoluto porque permite determinar el 

desplazamiento efectivo con extrema precisión al comparar la vibración medida en base a 

una constante de la naturaleza: la longitud de onda de la luz láser. 

En el caso del interferómetro láser LDDM (LDS 3000) que es un láser HeNe en 

funcionamiento en frecuencia, es del orden de 1 ppm con relación al valor aceptado. Debido 

a esta propiedad, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) ha llegado a la 

conclusión, con todos los efectos técnicos, que un láser de He-Ne produce un haz que cumple 

con el estándar de la longitud y la precisión suficiente para las necesidades internacionales 

en EE.UU y a nivel internacional (NIST Laboratory and Division Annual Reports, 2015). 

NIST también considera que todos estos dispositivos son trazables a patrones nacionales en 

todos los contextos habituales (ILAC – P14, 2012). 

Específicamente con relación a la calibración de sensores sísmicos, la norma ISO160630T-

0T11 del año 1999, confirmada en el 2010, especifica que esta técnica es útil para una gama 

de frecuencia hasta 800 Hz, aunque las notas especiales de esta norma describen condiciones 

excepcionales de modos de prueba para sensores por encima de esta frecuencia (Norma ISO 

16063-11, 2010).  

Desde el punto de vista de las normas específicas aplicadas en sismología, la calibración 

debe cumplir con otras normas que definen los rangos de frecuencia en que trabajan los 

diferentes tipos de sensores; por ejemplo, la Norma UNE-22-381-93 empleada en España, 

establece un rango de frecuencias de 1-250 Hz para sismómetros y acelerómetros (Norma 

UNE-22-381-93, 1993)  y la Norma DIN 45669, empleada en Alemania, que establece el 

mismo rango entre 0-315 Hz (Norma DIN 45669, 2010). El método propuesto cumple con 

ambas normas locales pues garantiza la calibración en los rangos de frecuencia indicados. 

(Anexos D3-D12). 
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4.6. Conclusiones parciales 

En este capítulo se logró validar el método propuesto en este trabajo, y se demostró de 

forma teórica y práctica las ventajas que supone su uso con respecto a otros métodos 

anteriores.  

Se puede concluir expresando que: 

Á El método propuesto es válido para la calibración de sismómetros y acelerómetros 

en todo el rango de frecuencia de interés para el estudio de la señal sísmica y permite 

la calibración de estos instrumentos, independientemente de su estructura y diseño 

interno.  

Á El error instrumental obtenido es extremadamente bajo, menor que el valor para la 

evaluación tipo A de la incertidumbre. 

Á La comparación de los resultados obtenidos, a través de la aplicación del método 

propuesto con un patrón de referencia resulta satisfactoria, y sus divergencias están 

dentro de la tolerancia permitida por las principales normas al respecto. 

Á La comparación entre el método aquí propuesto y el método de inyección de señales 

sinusoidales muestra un resultado que evidencia una disminución del error 

introducido y una menor dispersión de los valores, conllevando a una mayor 

exactitud en la determinación de la respuesta en frecuencia de estos instrumentos. 

Á La evaluación tipo A de la incertidumbre asociada al método propuesto muestra un 

valor aceptable para este tipo de medición, que está dentro del rango de precisión que 

exigen las normas internacionales para la calibración de sensores sísmicos. 

Á El re-análisis de las magnitudes ML, teniendo en cuenta la inserción de las curvas de 

calibración logradas mediante el método propuesto, muestra resultados similares a 

los valores obtenidos para las MW y MC. De esta forma se valida la contribución a la 

solución del problema de los errores asociados a la medición de amplitudes.
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CONCLUSIONES 

Como resultado final de esta investigación, se propone un nuevo método de calibración de 

sensores sísmicos, a partir del modelo obtenido como resultado de la aplicación de un 

método ISIS no-paramétrico, que permite darles solución a las interrogantes científicas 

planteadas como premisas de esta investigación.  

A partir de este resultado, se plantean las siguientes conclusiones generales: 

Á Se obtuvo un nuevo método de calibración que mejora la precisión en la 

determinación de la respuesta en frecuencia de los sensores sísmicos, a partir de 

considerar estos instrumentos como sistemas y mediante el uso de señales de ruido 

blanco. Esto permitió generalizar el uso de este esquema de calibración 

independientemente de los detalles constructivos de sismómetros y acelerómetros. 

Á El método propuesto es de uso general y puede ser aplicado a diferentes sensores 

sísmicos, en todo el ancho de banda de frecuencia de las señales sísmicas y para todo 

el rango dinámico de esta. 

Á Se diseñó y construyó un dispositivo electrónico-mecánico para poder implementar, 

de forma práctica, el método teórico propuesto; para lo cual se generaron las 

correspondientes soluciones tecnológicas necesarias. Esto garantizó una plataforma 

tecnológica que permitió comprobar la aplicabilidad del método propuesto y 

concretar su uso y utilidad, para de esta forma cerrar el ciclo lógico de la 

investigación científica. 
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Á Se demostró que los errores instrumentales determinados en este trabajo y las 

incertidumbres inherentes al esquema de medición se encuentran por debajo de los   

límites de tolerancia aceptados en la calibración de estos instrumentos, lo cual 

permitió establecer superiores criterios de precisión con relación a otros esquemas.  

Á Se demostró que la inserción de las curvas de calibración obtenidas por el método 

propuesto en las ecuaciones de determinación de los parámetros de los terremotos, 

lograron un aumento en la precisión de los resultados calculados para las ML y la 

determinación de parámetros energético-temporales de los eventos sísmicos. Esto 

permitió mejorar las estimaciones de peligro, vulnerabilidad y riesgo en las regiones 

consideradas potencialmente peligrosas desde el punto sísmico y de esta forma, 

contribuir a la mitigación de los desastres causados por los terremotos. 

Los principales resultados de esta investigación han sido aplicados en la calibración de los 

sensores de la red sísmica de las OGS (Reti di monitoraggio sismico, accelerometrico e GPS 

nell'Italia nord-orientale), los sismómetros y acelerómetros de la “Rete di monitoraggio 

sísmico dello stoccaggio gas di Collalto” y de los sensores de período medio de la red del 

INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) de Italia. De igual forma se han 

recalibrado con este método algunos de los sensores más representativos usados en el 

Servicio Sismológico Nacional Cubano. En todos los casos los resultados obtenidos han sido 

satisfactorios para ambas partes. 
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RECOMENDACIONES 

Después de concluida esta investigación se hace necesario expresar algunas 

recomendaciones para garantizar la aplicación del método obtenido y mejorar los resultados 

de su uso en el análisis de los eventos sísmicos. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

Á Gestionar el financiamiento necesario para la construcción de una mesa de 

calibración en Cuba y garantizar la corrección instrumental que se genere de la 

elaboración de la respuesta en frecuencia real de los sensores, a través de la inserción 

de estos datos en los programas de análisis de datos sísmicos y de determinación de 

parámetros energético-temporales de los eventos sísmicos.  

Á Continuar las investigaciones sobre esta temática con el objetivo de poder aprovechar 

los resultados del uso de estos instrumentos, ahora mejor calibrados y 

computarizados sus resultados, para realizar los estudios geológico-tectónicos en 

profundidad y la evaluación computacional de los registros sismológicos históricos 

de alta precisión con este método. 

Á Trabajar en la certificación del método y la estandarización de los componentes que 

conforman el dispositivo de calibración, a partir de estudiar y valorar el empleo de 

opciones más eficientes para mejorar determinados elementos constructivos y de 

diseño electrónico y computacional, además de elaborar una versión completa del 

manual de usuario para la operación de la mesa vibratoria, que describa todo el 

procedimiento de calibración mediante el método propuesto.  
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ANEXOS A 

 

 
Anexo A1: Respuesta de un sistema de segundo orden a un escalón unitario (Romeo y Braun, 

2006) 
 

 

     
Anexo A2: Esquema simplificado de un péndulo mecánico del tipo masa-resorte con 

transducción electromagnética 
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Anexo A3: Respuesta en frecuencia de un péndulo físico (Romeo y Braun, 2006) 

 

 

 
Anexo A4: Rangos de frecuencias de las señales sísmicas (Pazos, 2004) 
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Anexo A5: Tabla de los rangos de frecuencias en que se manifiesta la señal sísmica 

(Trnkoczy, 2002) 
 

Aplicación Banda de frecuencia (Hz) 

Eventos sísmicos asociados a minería 5-2000 

Microsismicidad y sismicidad inducida 1-100 

Sismicidad local 0,2-80 

Fuertes movimientos 0-200 

Sismicidad regional 0,05-20 

Absorción de ondas sísmicas con la frecuencia 0,02-30 

Cálculos de energía en telesismos 0,01-10 

Difracción y scattering 0,02-2 

Estudios de procesos dinámicos 0,005-100 

Propiedades de la corteza terrestre 0,02-1 

Dispersión de ondas superficiales 0,03-0,2 

Oscilaciones libres de la Tierra 

Mareas terrestres 

0,0005-0,01 

0,00001-0,0001 

 

 
 

 
Anexo A6: Señal correspondiente a un terremoto lejano registrado mediante diferentes 

instrumentos (NMSOP; Bormann, 2002) 
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Anexo A7: Tabla resumen de los métodos de calibración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Rango de 

frecuencia 

Aplicaciones Simulación 

del 

movimiento 

Limitaciones 

observadas 

Precisión  

Inyección de 

sinusoides 

Valores de 

frecuencia 

fijos 

Solo 

sismómetros 

con dos o más 

bobinas 

No Respuesta 

puntuales, 

errores 

provocados 

por la 

inductancia 

mutua 

Poca 

Respuesta a 

impulso 

Todo el 

rango de 

registro de 

los 

instrumentos 

Sismómetros No Determinación 

de la constante 

G y la 

frecuencia 

esquina 

Poca 

Inyección de 

sinusoides 

con 

conmutación 

Valores de 

frecuencia 

fijos 

Sismómetros No Respuesta 

puntuales para 

15 valores de 

frecuencia   

Poca 

    Efecto tilt 

 

Rango de 

registro del 

acelerómetro 

acelerómetros No Solo constante 

G 

Media 

Stepwise 

motion 

Todo el 

rango de 

registro de 

los 

instrumentos 

Sismómetros Si Efecto Tilt Media 

Comparativo 

con otro 

sensor 

usando el 

ruido del 

terreno. 

Todo el 

rango de 

registro de 

los 

instrumentos 

Sismómetros No Depende de la 

precisión del 

patrón 

utlizado. 

 

Media 
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ANEXOS B 
 

 
Anexo B1: Esquema de las modificaciones realizadas a la tarjeta de sonido 

 

 
Anexo B2: Gráfico de la respuesta en frecuencia del amplificador de instrumentación (Burr-

Brown Corporation, 1999) 
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Anexo B3: Esquema simplificado del vibrador PERMA-DYNE 120S 

 

 

 

 
Anexo B4: Representación de las señales de ruido usadas en el diseño propuesto 
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Anexo B5: Representación de los espectros de ruido de las señales usadas 

 

 

 

 
Anexo B6: Señal de ruido antes y después del filtrado 
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ANEXOS C 

 

 
Anexo C1: Fotografía de la mesa de calibración 
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Anexo C2: Mesa vibratoria propuesta (calibración de los sensores verticales) 
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Anexo C3: Mesa vibratoria propuesta (calibración de los sensores horizontales) 
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Anexo C4 a, b, c, d, e y f: Fotografías de los elementos estructurales de la mesa 
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Anexo C5: Fotografía de los elementos estructurales (tapa de la cajuela) 

 

 

 
Anexo C6: Fotografía de los elementos estructurales (base de la cajuela) 
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Anexo C7: Limitaciones físicas del dispositivo de calibración 
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Anexo C8: Esquema eléctrico general de la tarjeta de adquisición de datos del láser 
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Anexo C9: Tarjeta de adquisición de datos del láser 

 

 

 
Anexo C10: Representación de las señales de pilotage 
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Anexo C11: Gráfico de la señal del canal A en el dominio del tiempo 

 

 

 
Anexo C12: Gráfico de la señal del canal A en el dominio de la frecuencia 
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Anexo C13: Reporte final en formato TXT 
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ANEXOS D 

 
Anexo D1: Caso de estudio: Reporte técnico de calibración de la red INGV 
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Anexo D2: Caso de estudio: Reporte técnico de calibración de la red CRS 
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Anexo D3: Curva de calibración de un sismómetro de corto período SM-3 

 

 

 

 

 
Anexo D4: Curva de calibración de un sismómetro de corto período UP-251 
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Anexo D5: Curva de calibración de un sismómetro de corto período Mark 50 

 

 

 
 

 
Anexo D6: Curva de calibración de un sismómetro de corto período Lennartz 3D-1s 
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Anexo D7: Curva de calibración de un sismómetro Lennartz LE-3D/5s 

 

 

 

  
Anexo D8: Curva de calibración de un sismómetro de banda ancha Guralp CMG40 
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Anexo D9: Curva de calibración de un sismómetro de banda ancha Trillium 120p 

 

 

 

 
Anexo D10: Curva de calibración de un sismómetro de banda ancha Trillium 141 
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Anexo D11: Curva de calibración de un acelerómetro Kinemetrics Episensor 

 

 

 

 
Anexo D12: Curva de calibración de un acelerómetro MEMS 
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Anexo D13: Curvas comparativas entre el método tfestimate y el pátron
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Anexo D14: Tabla de comparación con patrón 

  

 

Frec. 

(Hz) 

Patrón 

Mód.G 

Med. 1 

Mód.G 

Med. 2 

Mód.G 

Med. 3 

Mód.G 

Med. 4 

Mód.G 

Med. 5 

Mód.G 

Med. 6 

Mód.G 

Med. 7 

Mód.G 

Med. 8 

Mód.G 

Med. 9 

Mód.G 

Med. 10 

Mód.G 

EMC ERCM 

(%)  

0,06 28,01 28,23 29,4 28,9 28,72 30,34 29,01 30,3 29,21 28,07 30,53 0,867 5,384 

0,07 40,78 40,28 42,76 41,34 40,41 42,4 41,95 42,92 40,59 40,14 42,61 1,085 3,196 

0,08 58,39 57,39 56,99 60,57 57,41 55,52 58,47 54,09 56,37 58,98 55,72 2,167 3,711 

0,09 75,45 74,89 72,55 78,07 73,82 75,2 71,24 74,03 71,85 76,15 70,05 2,840 3,764 

0,1 87,82 87,93 86,01 90,56 88,64 89,16 82,15 86,07 82,44 84,75 82,72 3,375 3,842 

0,2 281,79 283,35 280,42 292,31 280,83 283,99 272,66 278,51 273,89 274,12 272,27 6,532 2,318 

0,3 368,69 368,11 362,64 380,68 351,03 370,66 361,58 367,42 366,02 363,02 364,12 7,802 2,116 

0,4 385,27 382,38 384,8 394,55 376,88 385,16 381,56 384,56 385,31 385,43 383,04 4,284 1,111 

0,5 394,67 391,46 390,16 403,45 385,21 394,58 393,79 396,01 397,33 391,64 394,63 4,648 1,177 

0,6 394,55 391,93 393,25 404,08 389,92 395,59 395,26 397,82 399,12 395,23 396,17 3,963 1,004 

0,7 395,75 392,61 394,13 404,72 391,72 396,33 396,97 399,17 400,79 396,22 397,23 3,890 0,983 

0,8 396,66 393,93 395,59 406,01 393,75 397,69 399,09 400,79 402,32 397,78 399,13 4,097 1,033 

0,9 397,27 394,38 396,46 406,61 395,29 398,19 400,17 401,67 403,18 398,73 399,73 4,145 1,043 

1 397,22 394,56 397,03 406,27 396,03 398,12 400,43 401,87 403,36 399,46 400,25 4,188 1,054 

2 397,41 394,86 397,47 406,58 397,41 398,45 401,67 402,44 404,11 400,06 401,02 4,471 1,125 

3 396,96 394,54 397,72 405,79 397,93 397,93 401,21 401,97 403,56 400,51 400,64 4,462 1,124 

4 397,03 394,45 397,79 405,82 398,16 397,99 401,23 401,81 403,62 400,42 400,63 4,414 1,111 

5 396,26 393,83 397,92 405,06 398,12 397,21 400,44 401,12 402,83 400,71 399,78 4,547 1,147 

6 395,88 393,28 398,43 404,49 398,64 396,75 399,98 400,59 402,21 400,97 399,15 4,598 1,161 

7 395,88 393,07 398,53 404,41 398,8 396,52 399,64 400,38 401,86 401,03 398,98 4,504 1,137 

8 395,35 392,95 399,25 404,32 398,91 396,16 399,43 400,06 401,55 401,13 398,56 4,849 1,226 

9 395,85 393,15 399,68 403,63 400,47 396,55 399,33 400,09 401,76 401,52 398,39 4,599 1,162 

10 395,78 393,17 400,75 404,18 402,04 396,35 399,22 399,76 401,56 401,75 398,09 4,936 1,247 

15 400,98 397,38 396,78 407,57 392,91 400,69 402,36 403,89 405,03 401,99 401,14 4,087 1,019 

20 405,02 401,97 399,47 410,71 395,06 405,55 405,99 406,88 408,66 401,98 403,66 4,476 1,105 

25 409,93 403,45 397,33 408,69 399,98 407,45 404,32 404,51 408,79 398,45 400,07 7,738 1,887 

30 410.01 408,82 398,05 403,15 398,86 405,7 402,26 400,58 407,78 400,18 401,79 8,069 1,968 

35 411,02 409,56 400,65 401,11 402,56 410,73 405,91 402,55 410,09 398,84 401,11 7,905 1,923 

40 413,83 414,68 400,42 401,48 410,81 415,42 407,59 405,64 413,27 400,48 405,94 8,316 2,009 
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Anexo D15: Tabla de valores para la evaluación tipo A de la incertidumbre 

 

Frecuencia 

(Hz) 

Medición 1 

Módulo G 

Medición 2 

Módulo G 

Medición 3 

Módulo G 

Medición 4 

Módulo G 

Medición 5 

Módulo G 

Medición 6 

Módulo G 

Media 

muestral 

● 

Incertidumbre  

Evaluación 

tipo A 

Intervalo de 

confianza 

0,10 4,68 4,88 4,94 3,47 5,56 3,52 4,50 0,312 ± 0,80 

0,20 15,41 15,73 13,78 12,88 14,99 13,22 14,33 0,446 ± 1,14 

0,30 37,32 38,23 34,04 35,49 33,88 36,91 35,97 0,668 ± 1,71 

0,40 61,79 62,84 62,73 57,75 63,67 60,15 61,48 0,816 ± 2,09 

0,50 95,54 97,17 99,04 93,43 99,06 97,59 96,97 0,810 ± 2,08 

0,60 135,99 138,63 138,78 133,34 138,44 139,27 137,40 0,857 ± 2,20 

0,70 173,59 176,29 179,44 169,93 177,92 177,52 175,78 1,294 ± 3,32 

0,80 221,82 225,27 220,98 217,09 218,95 226,85 221,82 1,380 ± 3,54 

0,90 251,56 254,40 259,30 260,41 256,54 259,52 256,95 1,288 ± 3,31 

1,0 287,62 290,43 288,41 282,86 285,03 285,50 286,64 1,007 ± 2,58 

2,0 403,16 403,46 410,65 405,27 403,32 409,10 405,82 1,216 ± 3,12 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

415,60 

416,39 

418,25 

419,13 

419,68 

419,40 

419,59 

419,16 

420,74 

421,05 

421,09 

420,04 

414,43 

415,36 

416,99 

417,26 

417,92 

417,45 

417,88 

418,29 

422,77 

422,74 

422,78 

422,88 

415,96 

423,98 

426,77 

425,09 

423,98 

423,33 

424,66 

423,96 

420,13 

424,23 

424,46 

424,52 

415,35 

415,36 

416,42 

416,48 

415,38 

416,52 

416,89 

416,07 

417,55 

417,50 

417,60 

425,43 

417,97 

419,99 

418,91 

418,22 

421,02 

420,38 

420,80 

420,98 

418,49 

418,27 

418,07 

420,75 

419,37 

421,45 

420,94 

421,40 

421,64 

422,92 

421,33 

421,23 

420,97 

420,16 

420,54 

421,83 

416,44 

418,75 

419,71 

419,59 

419,93 

420,00 

420,19 

419,94 

420,10 

420,65 

420,75 

422,57 

0,689 

1,341 

1,417 

1,186 

1,121 

1,037 

1,030 

1,017 

0,695 

0,959 

0,988 

0,787 

± 1,70 

± 3,44 

± 3,64 

± 3,04 

± 2,88 

± 2,66 

± 2,64 

± 2,61 

± 1,78 

± 2,46 

± 2,53 

± 2,02 

● ï Media muestral para ▪ observaciones  ●░ 

▼ ï Varianza muestral 

Ѝ▼ ï Desviaci·n t²pica muestral 

◊● ï Estimador de la incertidumbre tipo A 

όὼӶ
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Ѝὲ

ρ

Ѝὲ

ρ

ὲ ρ
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Nivel del confianza del 99% 

Valor de ὸȾpara un nivel de confianza de 99% = 2,576 


